ocuHJiJiorPA<i> 
yHHBEPCAJIbHblft CM14 



TEXHHHECKOE onUCAHHE 
H HHCTPyKUHJl no 3 KCnjiyATAlI.HH 

HACTfa II 

AJlbBOM CXEM 



I 9,9 1 
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Ctp* 
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Ctp. 
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B CBH3M c TeKyu^eJi KoppeKMiteii h ycoBepuieHCTuoBaHiieM 
ccaMJUiiorpa4)a b npoi^ecce npowsBOACTBa B03M0»Hbi ^esHaMH- 
TejibHue MayeneHHfl cxew, KCHCTpyKUMH m npuMeHennux 
KCMiuieKTyioinHx He OTo6p£UKeHHhie b HacTOfuneM 

OriMCaHilH . 
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Ilepe^ieab ajieMeHTOB Ck pMo*X) 



n03.060“ 

SHatieHne 


Hawi^HOBaHne 


Koji. 


IlpHMeuaHMe 


CX 


KoHAeHcaTOp KTI-M47-I8 pF+IO %-3 


X 




LI,L2 


JlpQCcejih 


2 


Bxoaht b 


PI.R2 


PeOMCTOPW 

cm-la-o , 5-470 kfl -A-BC-2-I6 


2 


6*645.047 


53 


CM-Ia-0 , 5-470 kft -A-BC-2-I6 


I 




54 


nil3-40-470 £l +10% 


I 




55 


OMT-0 , 125-I00 kll +5% 


I 




F6 


0MJiT-0,25-24kft+5 % 


I 




R7 1 


OMBT-0, 125-470 n+5% 


I 




BX 1 


Cepe KJUOwaTe Jib H2K-H-X-2 


X 




Rl 


HnUMKaTop eAMHHiiHbifl 3JI34IB 


I 




JII.JI2 


JlsMna CMH-6, 3-20-2 


z 




J14 


Tpydna ajieKTpoHHO-Jiy^eBaH l'^J102W 


I 




yx 


Ejiok riHxaHHH 


1 ' 


ocqwiAor- 


y2 


Bjiok luiTaHna 


i 

X 


pa^ia 

MyabTM- 


y4 


ycTpoJicTBO ynpaBjieHMB BJIT 


I 


M6Tpa 


y5 


KajiMdpaTOp 


I 




ye 


ycHJiMTejib ropMaoHTajibHoro 
OTKJIOHeHMH 


X 


ycMjiMTeab X 


ya 

1 


CuCTeMa OTKJlOHBtOiJiaH 


X 
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Pipo;^ojnieHHe nepe^Hfl gjieMeHTOB (k pHc.I) 



Ilos.odo- 

3Ha^eHHe 


IlaHMeHOBaHne 


Koji. 


IlpKJ-ie^aHHe 


yio 


EJlOK HHJ^HKaTOpElifl 


I 




ni 


Bjiok paasepTKH 


I 




yi3 


yCKJniTeJIB BUXO^EHOft 


I 




yi4 


ycTpoScTBO ycaraTeJibHoe 


I 




ns 


jlHHHfl sajiepaacH 


I 




yi6 


MyjILTHMeTp 


I 




mi 


PoseTKa 


I 


BXO^XKT b 
4,853.873 


ID2 


PoseTKa 


I 


BXOflHT B 
6.645.035 


ni4 


PoseTKa 


I 


Bxo;bit b 
6,640.534 


ns 


PoaeTKa 


I 


BXOj^HT B 

6.640.534 


m 


^ELTKa FG-4TB 


I 




m 


PoseTKa 


I 


Bxo^t b 
6.640.534 


013 


PoseTKa 


I 


BXOaHT B 

6.645.022 


1119 


PoseTKa 


I 


BXOflllT B 

6.645.024 


iiao 


PoseTKa 


I 


Bxo;n?iT b 
6.640.534 


mil 


PoseTKa 


I 


ExOWT B 
6.645.046 
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UpoflOJmeHHe nepe^ina aneweBTOB (k phg.I) 



llos.odo- 

aHa’ienne 


HazMeHOsaHHe 


Koji. 


npHMe^iaHHe 


nii2 


PoseTKa 


I 


Bxojtai B 
6.645.026 


HII3 


EaKeJiB 


I 


BZOSBT B 
6.640.534 


mi4 


PoseTKa npH<JopHafl CP-50-73 M 


I 




mis 


CKo6a 8,668.179 


I 




mi7 


PoseTKa npEbopnaH CP-50-73 


I 




mxs.mis 


PoseTKa 


2 


BXOSBT B 

6.645.345 


mo 


PoseTKa 


I 


BZOflUT B 

6.645.034 


1122 


PoseTKa 


I 


BxOSBT B 

6.645.034 


IU25 


PoseTKa 


I 


Bxoabt b 
6.645.023 


D126 


BiWKa PC-4TB 


I 




H28 


BHJiKa 3.645.005 


I 




1129,11130 


BHJnca 3.645.005 


2 




I113I 


BuffiKa 3.645.005 


I 




11132,11133 


BaJiKa 3.645.005 


2 




H1344H37 


KoHTaKT 7.746.014 


4 


BXOABT B 
6.645.047 


31 


C^eT^nsK 3CB-2, 5-12, 6-1 -M 


I 





II 



noa.odo- 

SHa^HHe 



IIpoj5OJi»eHH0 nepeHHn ojieMeflTOBlK pHC.I) 



HaHT.ieHOBaHiio 



Koji. IlpHMeHaHHe 



KM-6A-H90-I ^ 

Kl,l-56-MI500-2200 pF-+I0 $ 
KM-6A-H90-I pF tio ^ 



®, 1-0,4-100 pH +5 ? 
JBil-0,I-I60 pH +5 ;s 



^eSHCTO^ 



Cn4-lB-0, 25-22 ki^-A 
CWT-0, 25-10 kil±I0 ^ 
Cn4-lB-0,25-I5 kfi-A 
Cn4-Ia-0,5-I5 kO -A-BC-2-I2 
TpaHSHOTop 2T630B 

OSeTKH 



priH-3-5K 

PITH-3-4K 

priH~3-4K 

priH-3-2K 



PriH-3-5K 

PriH-3-IK 



Hepe^eHL sjieMeHTOB (k puo.2} 



IIo3.oc5o- 

3Ha^eHH6 



HaHMeHOBaHHe 



Kott. 1 npawenaHHe 



« TywciTiep MT3-B I 

nepemucHaTejiB II2T-I-I I 

PhI PHesjio 6.604.080 I 

npl,np2 BoTaBKa njiaBKaa BHI-I 2,0 A 250 7 2 

TpaHC^opwaTop 4.700.248 I 



BuJiKa 3.645.058 
PoseTKa 



PoaeTKa 



I 'Bxo;miT B 
6.645.031 
I BxojpiT B 
6,645.033 



Cl K50-29-63 T-47)iP -B I 

02 K50-29-300 v-47 pP -B I 

C3.C4 K50-29-63 V-IOOOpP -B 2 

C5 K50-29-25V -2200 pP -B I 

EI.R2 PesECTop 0MJH-0,I25-I00 kii ±5 ^ 2 



iI...J4 Bho« 2JtI02A 
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npoflOJHteHHe nepeuHH BJieMeHToa (k pnc.2) 



no 3 . 060- 

3 Ha«eHne 



HanMeHOBaHne 



BunpflMHTejibHuJi flfiofl J^37B 

2JI202B 

PossTKa 

PoseTKa 



Koa. npnMB<iaHMe 



I Bxoaht b 
6.645.032 

I Bxoaht b 
6.645.030 



Cl’*,C2 KM-56-H30-6800 pF +20 % 

C3 K50-29-I60V-I0 jjF-B 

C4 K50-29-63 V -47 /;F-B 

C5 KM-6A-H90-I % 

C6* K50-29-I60V-I jjF-B 

C7 K50-29-63 V -4 , 7 juF-B 

PeaHCTOPU 

PI 0MJIT-C,25-47kQ+I0 % 

P2 0MJrr-0,I25-I8l<Q+I0 % 

R3 0lUrr-0,25-I,5kQ+I0 % 

P4 0MJrr-0,I25-4,7kQ+5 % 

R5 OMJrr-0, 125-2, 2k«+I0 ^ 

R6 0MjTT-0.25-2kQ+5 % 

P7 0MJrr-0,I25-2kQ+5 % 

E6 C5-I4B-0.5W2.7Q+5 ? 

P9 OMJlT-0 , 125-I50 k Q +5 

PIO OMJIT-0, 125-2,2 kQ+IO ^ 

PI I OMJIT-0 , 125- 100 k Q +5 % 



Cl M0JK6T OT- 
CyTCTBOBSTb 



Mo»eT OT- 
CyTCTBOBaTfa 



i3 



EpoAOJDKeHHe nepe^Hfl aneMeHTOB (k pao.2) 





15 
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npoji;ojiKeHiie nepe^niH aneMenroB (k pnc.2) 



IIo3.o(50“ 

sHaneHae 


HaHMeHOBame 


KoJi. 


npaue'^iaHiie 


na 


Bama 


I 


Bxoaht b II2 


H3 


njiaTa 

KoHueHcaTOPu 


I 




Cl 


KM-56-H90-0.I ySf 


I 




C2 


Hi4-5ci-HI500-5600 pF +20 % 


I 




C3 


K50-29-I6 V -22CX) -B 


I 




C4 


K50-29-25 V -2200 pF-B 


I 




C5...C7 


K50-29-63 V -1000 \iS -B 


3 


C=3000 pP 


C8 


K50-29-I6 V -1000 pP -B 


I 




C9,CI0 


KfJl-5c5-H90-0,I l|o ^ 


2 




CII 


K50-29-I6 V -2200 p? -B 


I 




CI2 


KM-56-H90-0,I ifo ^ j 


I 




CI3 


K50-29-25 V -100 pT -B 


I 




CI4 


K50-29-I6 V -220 pP-B 


I 




CI5,CI6 


WA-5(5-H90-0,I pP !|o ^ 


2 




CI7 


K50-29-I6 V -47 pP -B 


I 




CI8.CI9 


KM-5d-H90-0,I pP llo ^ 


2 




C20 


K50-29-I6 V -47 pP -B 


I 




C2I 


Kj 1-5<5-MI500-5600 pP +20 % 


I 




C22.C23 


K50-29-I6 V -47 p? -B 


2 




C24 


KM-6A-H90-I.0 pP % 


I 




C25 


K50-29-I00 V -lOO pP -B 


I 




C26 


K!j 1-56-H90-0,I pP ifo ^ 


I 





npoAOJoeKiie nepe'qsfl aneMeHTOB (k phc.2) 



Eos . odo- 
sHa^eHHe 


EaHMeHOBaHHe 


Kojl. 


EpHMe^iaHHe 


BI 


PeSZCTOPH 
CMJIT-0, 125-56 kSl +5 % 


I 




B2 


OMJrr-0, 125-1,1 kll+5 % 


I 




B3 


OMJrr-0,125-4,7 kil +5 1> 


I 




M 


owjrr-o,i2&-2,2 kn +5 % 


I 


* 


B5 


OMJH-0, 125-47 kfl +10 % 


I 




m 


C5-I6B - 8W -9,1 n+2 $ 


I 




m 


OMJrr-o,i25-ioo n+5 ^ 


I 




B8 


OMUT-O, 125-470 ft +5 ? 


I 




E9 


C5-l4B-0,5 W -0,33 ft +5 


I 




RIO 


OMJrr-0,125-2,2 kft +5 1. 


I 




RII 


OMJT-0, 125-47 kft +10 % 


I 




RI2 


ONUrr-0, 125-4,7 kft +5 % 


I 




RI3 


OMJrr-0,125-2,2 kft +5 ^ 


I 




RI4 


OWHT-0, 125-18 kft +10 % 


I 




las 


orvurr-0,125-2,2 kn +5 % 


I 




RI6 


OMflT-0, 125-18 kft +10 ^ 


I 




RI7 


OMHT-0,125-100 ft +5 ^ 


I 




RI8 


OIMr-0, 125-470 ft +5 


I 




EI9 


0tOT-0,I25-I00 ft+5 ^ 


I 




R20 


OlUrr-0, 125-470 ft +5 ^ 


I 




R2I 


OMJT-0,125-100 ft+5 ^ 


I 




R22 


OMJrr-0, 125-470 ft+5 ^ 


I 




R23 


C5-I4B-0,5W 0,33 ft+5 % 


I 




R24 


OrAJTT-0, 25-56 % 


I 
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IIpo^lojDKeiQia nepe^iHfl aaeueHTOB (k pHC.2) 



noa.odo- 

sHaneHiie 


HaiiM8H0BaHae 


Koji. 


npHMe^iaHHe 


525 


0MJrr-0,I2&-7,5kil+5 % 


I 




R26 


oi/jrr-0,5-39 n+5% 


I 




I?27 


Cn4r-lB-0, 25-470 n -A 


I 




528 


aicr-0,125-150 ii+5 ? 


I 




B29.B30 


C5-I4B-0.5 V 2 n. +5% 


2 




E3I.B32 


aUlT-0,I25-20kii+5 % 


2 




533 


O14-IB-0 ,25-470 fl-A 


I 




E34 


am-0,I25-I50 Q +5 ? 


I 




K35 


0iUrr-O,I25-I.3kfl+5 % 


I 




536 


Cn4-lB-0,25-I,5kn -A 


I 




B37 


0MEr-0.I25-5I0 il+5 ^ 


I 




538 


014-18-0.25-1, 5kii -A 


I 




539 


OATT-0, 125-680 n±5 ^ 


I 




540,541 


0filIX-0,I25-3kft+5 $ 


2 




542 


OlA.Tr-0,5-56 fi+5 % 


I 




543 


OMJIT-0, 25-24 n+5 ? 


I 




544 


OAJrr-0, 125-360 a+5 % 


I 




545 


C2-29B-0.I25-I6.2 kfl +1 %-1,0-A 


I 




546 


015-3-1 Vf -1.5 kfll±5 


I 




547 


C2-29B-0 , 125-18 ,2 kil +!%-! , 0-A 


I 




548 


OMJIT-0, 125-300 Cl±5 % 


I 




549 


C2-29B-0, 125-2, 32kQ+l $-l,0-A 


I 




550 


C2-29B-0, 25-10 kfi ±I !i-I,0-A 


I 




P51 


C5-14B-0.5 W 0,33 Q+aS 


I 




P52 


t MJIT-1-2 kfl +10% 


I 






BuiipsMHTejibHuK amoa >H237B 


I 





Hpo;^ojDReHHe nepe^nia auieMeHTOB (k pkc.2) 



no3,oC5o- 

SHEHeKHe 


HaHMeHOBaHHe 


KoJi. 


IlpHMeHaHHe 


H2.H3 


HBOfl 2H202B 


2 




114 


BnnjpiflMaTe-TbHHft akos J1237B 


I 




Jd5...JU2 


2J^02B 


8 




HI3,m4 


;^40A 2J1522B 


2 




JH5 


MoR 2J15I0A 


I 




JttI6 


Cra^HJiiiTpoH J18I8)K 


I 




mv 


CTadiUEiTpoH 2C527A 


I 




ms 


CTadHjmrpoH J18I8JK 


I 




m 


1 JlpoA 2J15I0A 


I 




m 


CrabiurHTpoH 2GI68A 


I 




m 


CTadmiHTpoH JI3I8S | 


I 




m 


HjlOfl 2H522E 


I 




;ipi 


JIpOCCeJIL BHCOKO^CTOTHHft 








IIM-0, 2-200 pH +5 % 


I 






MiiKpoqxeMH 






MCI 


544ymE 


I 




1102 ,MC3 


I42EH2B 


2 




MC4.MC5 


I42EHIB 


2 






Tt)aH3HCT0T3H 






TI...T4 


2T808A 


4 




T5,T6 


2T630B 


2 




T7 


2n303B 


I 
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IlepeMeHb 3JieMeHT0B (k pKC.4) 



I1o3.o(5o- 

sHa^eHMe 

m3 PoseTKa 

in 



HaKWBHOBaHne Kon . 

I BxOiUJIT B 

6.645.025 




Cl K50-29-63 V -47juF -B I 

C2 Kf4-6A-H90-0.I juF I 

C3 K50-29-25 V -47 juF -B I 

C4 KM-6A-H90-I juF Jg % I 

G5 KM-6A-H50-0.022 juF +M I 

C6,C7 KM-6A-H90-I juF ^ 2 



RI 

R2 

I?3 

R4 

P5 

H6 

R7 

P8 

P9 

RIO 

RII 

RI2 

PI3.PI4 

W 



P^SMCTOJ 
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[Ipo;^OJIzeEKe nepe^iHa ajieMeirroB (k pKC. 4 ) 



H03 . o(5o- 
SKaneKae 



KaHMeHOBaHHe 



Koji. UpHMeHaHHe 



J12 CTadiuclTpoH 

JlyiQR 2J15I0A 

JCII,J£I2 BHnpiHMHTeJCbHH^ flHOX 2JI204B 
MCI M2iKpocxeMa I42EH2B 



T2.T3 



2T808A 

2T630E 

2T80aA 



TpaKC$opi/^TOp 4.720.071 



Ba.'iKa 



njiaTa 



2 Bxoaht b ni 



CI...C3 KM-6A-H90-I jiF ifo ^ 
C4...C6 KM-6A-H90-I pF ililo ^ 

C7 K50-29-I6 V -470 pF -B 
C8,C9 K50-29-25 V -100 pF -B 
CIO KIi-6A-H90-0,I !|o ^ 
CII K50-29-63 V-4,7pF -B 
CI2 K50-29-6.3V -47 pF -B 






n3pe^uJi cJieN’.eiiTOB U< p;io,4i 



lL03 . c6o- 

3Ha^eHiie 



uuieHOBaHHe 



. 1 npHMeHaKKe 



! PesHCTOiJci 

I?I OMZr-0,125-2,2 kil +10 % 

K2 OMJrr-0. 125-15 ka +10 % 

R3 0«-0,I25-I00 a +IQ % 

i?4 oyjrr-0, 125-470 a ±ic % 

R5 C5-i4B-0,5 W -0,36 n+5 ^ 

B6 g:aht-o, 5-100 ^ +io fa 

^ CMJIT-0, 125-27 a +10 % 

K8 0114— I B— 0,25-1 ,5 

B9 OMJrr-0, 125-560 si +10 % 

JU.J12 BhilrimiaTejaBHKfl 2^20413 

2JI5I0A 

JlBQCceJ iM BucoKO--iaC'j;OTHue 

j]pl JJl^-I,2-30 pU ±10? 

Hp2.Ap3 ©1-0,2-200 pH +10 % 

MCI Ito'pocxeMa I42EiaB 

TI TpaH3HCTOp 21‘608/v 



Tpl TpuiiC^opMa-rop 4.770.029 



y2. EJIOK IMTAHMa MyilKTHMETPA 

CxeMa sjieKTpu^cKaa npnHUMnHanbHas 



25 



24 




cv o 
o o 



n X o 

I § ^ 

tri to 



<M X 
Oj O 



CJ 



O 

£ 



nepe^eHB sjieMeHTOB (k pnc.5) 



II03.000- 

sHa’ieHHe 


HaBMeHOBaHiie 


KoJi. 


Epmie^iaHHe 




KOHUeHCaTOPH 






CI...C3 


KM-6A-H90-0.I ^iF ^ 


3 




C4.C5 


KM-3(S-H30-0,022viB' jvBO ? 


2 




C6 


KI5-5-H70-3 kV -3300 pP ^ ^ 


I 


HeH 30 JIHpO- 

BSHHUft 


C7 


Kr^-5(3-n33-I00 pj" +10 % 


I 




C8 


KM-36-H30-0,022>iF +20 % 


I 




09 


KI5-5-H70-3 kV -3300 P? !|o ^ 


I 


HeMsojiHpo- 


CIO, Oil 


KI5-5-H70-I,6 -2200 P® !|o ^ 


2 


HeH 30 .nwpo- 

BSHHUit 


CI2 


KU-56-n33-I00 pF ±10 % 


I 




CI3 


K02 4.649.005 


I 


(0,6-1, 8) p? 


CI4 ! 


KM-5d-H90-0,047vi^ 


I 




CIS 


KM-35-H30-0.022 p? +20 % 


I 




CI6.GI7 


KM-5C5-H90-0,047P? ifg ^ 


2 




CIS 


KM-5S-M47-27pe±I0 % 


I 






PeSKCTOTDH 






RI 


OMJir-0,I25-IOO kft +5 % 


I 




R2 


OmHT-0, 125-10 kSI +5 % 


I 




R4 


OMJCr-0, 125-47 kH ±5 % 


I 




R5 


OMJU-0, 5-330 kfl ±5 % 


I 




Re 


OMIT-0, 5-300 kft +5 % 


I 




P7,R8 


01MT-0.I25-I0O ft +5 ? 


2 




R9 


OMJCr-0, 125-75 ft±5 ^ 


I 




RIO 


0MJIT-0,I25-560Ii+5 % 


I 




RII 


OMJrr-0, 125-3 kft +5 % 


I 




RI2 


0MJn'-0,I25-5,Ikft+5 % 


I 




RI3 


0MJrr-0,I25-4,3kft+5 % 


I 






y2. BJIOK rMTAHMfl UyJIBTHMETPA 
CxeMa 9JieKTpnwecKaj? npMHUMnHanbHan 



25 



24 




s 



• O o 
lO ^ w 

►-4 Cvi 



o 



£ 



nepe^GHb 3JieMeHT0B (k phc.5) 



n03,0C)0- 

sHa^erae 


HauMeHOBaHHe 


Kan. 


QpKye^iaEEe 




KOHEeHCaTOPH 






CI...C3 


KM-6A-H90-0.I 


3 




C4,C5 


KM-36-H30-0.022 vF +20? 


2 




C6 


KI5-5-H70-3 kV -3300 pF 


I 


HeHsojiHpo- 

BSHHUfi 


C7 


KM-50-H33-I00 pF ±10 % 


I 




C8 


KM-3d-H30-0,022 i20 % 


I 




C9 


KI5-5-H70-3 W -3300 l|o ^ 


I 


HeMsojiMpo- 

BaHHUt! 


CIO.CII 


KI5-5-H70-1 ,6 kV -2200 ifo ^ 


2 


HeHSOEHpO- 

BaHHHtt 


CI2 


KM-5(5-n33-I00 pF +10 ? ] 


I 




CI3 


Kn2 4.649.005 


I 


(0,6-1, 8) pF 


GI4 


KM-56-H90-0.047 \S 


I 




CIS 


KM-36-H30-0,022pF +20? 


I 




CI6,CI7 


KM-5(5-H90-0,047 W % 


2 




CIS 


KM-5(5-M47-27pF + I0 % 


I 






PeSHCTOpH 






El 


0MJir-0,I25-I00 kft +5 ? 


I 




E2 


ONUH-0, 125-10 kli ±5 ? 


I 




E4 


OMT-0, 125-47 kft +5 ? 


I 




B5 


OMJU-0, 5-330 kft +5 ? 


I 




E6 


OMJrr-0, 5-300 kn +5 ? 


I 




K7,E8 


CMjrr-0,125-100 n +5 ? 


2 




E9 


OMJII-0, 125-75 il+5 ? 


I 




EIO 


CMT-0,I25-560il+5 % 


I 




Eli 


OMJIT-0, 125-3 kn +5 ? 


I 




EI2 


0Mjrr-0,i25-5,ikn +5 % 


I 




EI3 


0l0ir-0.I25-4,3kn+5 ? 


I 











Z6 



27 





i[pCAo;jKc;}n:e iiepeain 3Ji9MeHT0i> {k jmc.5) 




IlpoACwtaeHMe nepe^HH sj^euenTOB 


(k pile. 5) 


11 Os’ . odo- 1 
3Ha'ieH28 1 

I 


i ilaiiTvioHo^aiiMe i 

! 


' 1 

■ Kat, 1 

j 


up;tMe^3aHH9 








1 

I?I4 i 

PJ5 


1 OMwil'-C « 5“300 ;< n ^0 % 
OriK-0, 5-200 ±5 % 












1 I 

1 I 


n03 , odo- 
3Ha^eHH6 


HaHMeHOBaHBe 


Kom. 


IlpiiMewme 




0?il/iX' *’0 1 125— /o 


I 










Ri8 


avLU-C, 125-63 a ±0 % 


I 


T7 


2T‘3I6B 


I 




PIS 


Cn4-lB-0, 25-470 kll -A 


I 


T8 


2T3X3B 


I 


• 


P20 


CnS— 166— 1,5 kH +20 ^—2 


I 


T9 


2T608E 


I 




I?2I 


GII4-IB-0, 25-470 kH -A 


I 

1 


1111,1113 


BHJOca 


2 


Bxoamt 6 y4 


H22 


OAUrr-0, 25-15 kfi +5 ^ 


1 

I 


m 


BiUKa 


I 


To me 


K23 


GII4— Xb— 0 ,25— 4V0 kii —a 


I 


IU5 


BKJnca 


B 




I?24 


OliUiT-0, 125-20 kiX ±5 ? 


I 






■ 




B25 


0:OT-0,I25-3,9 kXI +5 ^ : 


I 






n 




P26 

S27 


0MJIT-0J25-4,3 k5L +5 ^ ^ 

OfvUrr-0, 125-1,5 kn +5 % 1 


I 




















R28 


Om-0, 25-130 kfi +10 % 


I 












JI^Oa 2P,522B 


I 










H2 


CTadiUBiTpOK 2C6C0A j 


I 












2A,522JB 


4 










CO 

;4 


CTadiiJiiiTpOH 2C600A 

CTadiLiUTpCH 2C55IA ! 


I 

I 










JUO 


&OA ^522B 

TBfUi3IlCTODH 


I 










TI 


2riCI04T 


I 










T2...T4 


2T326E 


3 










lyj 


2T3I6B 


I 










T6 


2T326B 


I 


















y4. ycTPoKcTBo yiiPABJiEHWfl 3jrr 

CxGMa 3;ieKTpii4ecKafi npiiHUMru^ajibHan 




1. ills - nauaTHUfcf KOHTaKTU. 

2. id’i - KOHTpOJlbHaa TOHKa. 



nepe'^GHL sjieMeHTOB (k pac. 6 ) 



nos.otio- 

sua^eEue 


HaHMeHOBajme 


KoJi. 


npame^iaHHe 




KoH^eHcaTopu 






Cl 


KM-6A-H90-I vF !20 ^ 


I 




C2 


K7I-7-3920 pP +I ^ -B 


I 




C3, C4 


KM-6A-H90-I yP llo ^ 


2 






PeSHCTOpH 








0MJH-O.25-3M!fl±IO % 


I 




R2 


OMJI-O, 25-240 fl +5 ^ 


I 




R3 


C2-29B-0, 125-55, 6 kft ±P,5 ^-I,0-A 


I 




R4 


OMJH-0, 25-240 n+5 ^ 


I 




R5 


(MHI-0, 25-390 n+5 ? 


I 




155 


C2-29&-0, 125-50, 5 kii +0,I^1,0-A 


I 




R7 


015-2-1 W 4,7 kn±5 % 


I 




R8 


C2-29B-0, 125-50, 5 ka +0,1 ^-I,0-A 


I 






OI5-2-I W 4,7kft±5 % 


I 




RIO 


C2-29B-O.I25-I5 kfl +0,1 ?-I,0-A 


I 




EtI 


C2-29B-0, 125-523 ft +0,1 ?-I,0-A 


I 




BI 


nepemiKHaTejiB II2K-H-I-2 


X 






CraduJDiTpoH J8I8K 


2 




MCI 


KtapocxeMa 544yjHB 


I 






BHJnca 


2 


BxoflHT B y5 







31 



nepeneHL ajieMeHTOB (k piic.7) 



IIo3*oC5o- 

sHaneHise 



HanMeHOBaime 



Koa. npaMe^aHae 



CI...C3 KM-6A-H90-0.I ? 

C4 iC.I-3d-H30-0,022MPi20 % 

C5 KT4-2I(5-I/5 pP 

C6 KM-6A-H90-0 , 1 pP t ^ 

C7 K 50 - 29 -I 6 V -47 pP -B 

CIO Ki^- 56 -C 33 -I 8 pP+I 0 % 

CII.CI2 KH2 4.649.005 

CI3«.CI8 KI,5-3d-H30-0, 022 pP +20 % 

CI9 KT-I-M 47 -I 6 pP ±10 % 

C20 KM-56-n33-I8pF +10^ 

C2I i0l-I-M47-8,2pF +I0%- 3 

C22.C23 KT-I-M47-2,2pP±0,4pP-3 

024,025 KH-I-t'I47-I0 pP ±10 % 

C26 KT-I-M47-I2 pP +10 % -3 

Pe3HCT0Tli 

RI 0M2T-0, 125-200 Cl % 

R 2 0 MJIT- 0 .I 25 - 3.3 kfl ±5 % 

R 3 Cn 4 -Ia- 0 , 5-330 ft -A-BC- 2 -I 2 

R4 OMJiT-0,125-120 ft +10 % 

B5.E6 aVLKT-0,125-3,6 kft±5 % 

R7 0m-0.I25-2,7 kft±5 % 

H8 Cn4-Ia-0 , 5-10 kft -A-BC-2-I2 

R9 (M(l'r-0,I25-2,4kft±5 % 

PIO 0MT-0,I25-2kft±5 % 

RII,RI2 OUKT-0, 125-2, 4kn±5 % 






32 



33 



npoAOJweHHe nepe^HH sjneueHTOB (k pMC.7) 



ri03.0(5o- 

SHaueHHe 


HaMMeHOBSHHe 


Koji. 


npHueuaHHe 


RI3 


0Mjrr-0,I25-5,Ikn+5 % 


I 




RI4 


0liUIT-I-36kn+5 % 


I 




RI5 


OlOir-0, 125-24 kft +5 % 


I 




RI6 


OMjrr-o,i25-i,2ka+5 % 


I 




RI7 


01^-0,125-91011 +5 % 


I 




PI8 


OMJTT-0,I25-100fi +5 % 


I 


[ 


RI9 


0kurr-0,125-22ft +5 % 


I 




R20 


0MJrr-0,I25-8,2kn+5 


; I 




R2I 


01Drr-0,I25-5.IkH+5 56 


I 




R23.R24 


OIOPT- 0,I25-3,3kO+5 56 


2 




R26 


OMJT-0,125-51011 + 566 


I 




R27,R28 


0Mjrr-0,5-24kG+5 56 


2 




R29.R30 


0MJrr-0.25-47kG+5 % 


2 




R3I,R34 


0MOT-0,I25-22kfliI0 56 


2 




R32.R33 


0MJrr-0,I25-3kQ+5 % 


2 




R35,..R38 


OMJir-0,25-I2kG+5 % 


4 




R39,R40 


0MJrr-0,5-5,6kGi5 56 


2 




F4I 


CMJrr-0,I25-IkG±5 56 


I 




R42 


0Mjrr-0,I25-IkG+5 56 


I 




AI 


jlMOA 2A522B 


I 




PI 


Pejie 3,neKTpoMarHMTHoe 


I 


B pe,ne bxo- 

AflT;KaTyuiKa 

5.680.007; 

KOHTBKT 
repMeTMaHpo- 
BaHHbjW 
MKA 10501; 

OKpaH 

7.070.284 



IlpoAOJDKeHHe nepe^iHfl OJi^eHTOB (k pnc.7) 



II 03 . 060 - 

3Hat<eHHe 


HaKueHOBaHite 


KoJi. 


npHMeqaHne 


P2 


Peae P3C55A 


I 






ToaHSHCTODU 






TI 


; 2T326B 


1 I 




T2 


2T36« 


I 




T3...T6 


2T32® 


4 


• 


T7,T8 


2T3I^ 


2 




T9 


2T326B 


I 




TIOJII 


2T3I3B 


2 




TI2JI3 


2T630A 


2 




TI4,TI5 


2T3I3B 


2 




il 


Biijma 


I 


BxOaht b X6 
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ye. yoi/iiiTEJib roPH 30 HXAJibHoro oTKJioHEm 
( yaiJiKTEJib X ) 

CxeMa a^ieHTpH^ecKEH npnHunnMajibHaa 




1. KI1,HT2 - KOHTpojibHbie toukm 

2. UI2 - neuaTHHe KOHTaKTU. 

3. 1,2 - inTbipeBbie KOHTaKTU. 

4. O^HOHMeHHhie TO^KM COeA^t^’lTb codoR. 



Pwc.7 



35 



nepe^eHb ojieMeHTOB (k pKC.8) 



rio3 .odo- 
sHaiieHHe 



Hani/ieHOBaHHe 



Koji. np>iMeMaHne 



Cl K73-I6-400 V -0,33 jjF+IO % 

C2 KT4-2I0-I/5 pF 

C3*" KM-5a-M47-390 pF+IO % 

C4 KTI-M47-I6 pF+IO % 

C6 KM-56-M47-33 pF+IO % 

C9 KM-6A-MI500-6800pF.5 % 

CIO** KlJl-5a-n33-18 pF+IO % 

CI2 K53-4- 16 -6,8 ^F+IO % 

CI3 K53-4-6,3 -15 juF+IO % 

CI4,CI5 KM-6A-H90-0,033 

CI6 KM-56-M47-56 pF +5 % 

CI7 KT-l-M47-5,6pF +0,4 pF-3 

CI8 K53-4-6.3-I5 ;jF +1055 

CI9 K73- 16-63 V -0,33 juF+IO % 

C20 K73-I6-63V-I 

C2I K73-I6-630V -0,015 juF^I0% 

C22 K73-I6-63 V -I jjF+10% 

C23,C24 KM-6A-H90-0,033 yF % 

C25 K53-4-6,3 -22 juF+20 % 

C26 K73-I6-63V-0,33 ;jF+I0 % 

C27 KM-5C-M47-33 pF+IO % 

C28 KT-I-M47-5,6 pF+0,4 pF-3 

C29 K75-I2-I600 V -0,015 |jF+I0 % 

C30.C3I KM-6A-H90-0,033 y? % 



330...470pF 

jMoKeT OTcyT- 
CTBOBaTb 



McaiceT OTCyT- 
CTBOBBTb 




36 



37 



flpoj^ojEKeHEe nepeHHa sJieMeHTOB (k pnc.8) 



Uoa.odo- 

3Ea^6HHe 


HaHMeHOBaHHe 


KoJi. 


IIpHMeHaHHe 


C32 


iai-56-M750-I500 pP +10 % 


I 




C33.. .C3b 


KM-6A-H90-0.033 pP ^ 


3 




C36 


K53-4- 16 -10 pP +30 % 


I 




C37 


K53-4-6.3 -22 pP +20 % 


I 




C38 


K53-4- 16 -10 pP +30 % 


I 




039^^ 


KM-5a-M47-560pr +10% 


I 


Mo*6T otcvt- 
CTBOBaTb 




PesHCTOpa 






n 


C2-29B-0, 25-909 kfl +0,1 %-I,0-A 


I 




K 


C2-29B-0, 125-90. 9 kft +0,1 %-I,0-A 


I 




K3 


02-298-0,125-9,09 kfl +0,1 %-I,0-A 


I 




B4 


02-298-0,125-1,01 kll +0,1 %-1,0-A 


I 




P5 


OMJtr-0,25-3,3 k« +5 % 


B 






OMJrr-0, 25-33 kft+5 % 


D 




F7 


OMjrr-o,i25-i2o kn+io % 


I 




P8 


oMjrr-o, 125-22 kn +io % 


I 




PIO 


C2-29B-0 , 125- 9 , 09 k +0 , 1 %-1 , 0-A 


I 




PII 


CII5— 3~I W 2.4.0 ft +5 % 


I 




£12 


02-298-0,125-1,02 kH+0,I %-I,0-A 


I 




£13 


02-298-0,125-50,5 kft+0,5 %-I,0-A 


I 




£14 


OMJIT-0, 125-30 kn +5 % 


H 




£15 


02-298-0,125-13 kil ±0,25 %-I,0-A 


B 




£16 


CII5-3-I W 220 ft +5 % 


fl 




£17 


0m'-0.I25-2,2kft+5 % 


B 




£18 


am’-o,i36>r>G kft i5 % 


B 




£19 


02-298-0,125-352 ft ±0,5 %-X,0-A 


B 




£20 


MUrr-0, 125-2,7 kft +5 % 


T 

X 





HpojjoffiKeHiie nepe^HH a;ieMeHTOB Ck pKc.8) 



n03 . OCJo- 
sHa^eHna 


HaHMeHOBaHHe 


KOJI. 


ripHMe^ajme 


£21 


02-298-0,125-2,87 kft +0,5 %-I,0-A 


I 




£22 


02-298-0,125-75 kft+0,5 %-I,0-A 


I 




£23 


OH0T-O,I25-I6O kft ±5 % 


I 




£24 


0(AJrr-0, 125-220 Kft +10 % 


I ^ 




£25 


01011-0,125-43 kft +5 % 


I ' 




£27 


Oim-0, 125-68 kft +10 % 


I 




£30 


0l«r-0, 125-68 kft +10 % 


I 




£31 


OMJT-0,125-8,2 kft ,±5 % 


I 




£32 


OMAT-O, 125-22 kft +10 % 


I 




£33 


OMJrr-0, 125-75 kft +5 % 


I 




£34 


01MT-0,I25-I30 kft +5 % 


I 




£35 


OlJUrr-0,125-2,2 kft ±5 % 


I 




£36 


aJOIT-0, 125-10 kft +5 % 






£37 


OMJrr-0,125-3,3 kft +5 % 


I 1 




£38 


OMJrr-0,125-5,6 kft+5 % 


I ! 




£39 


OMJrr-0, 125-10 kft +5 t 


I 




£40 


OMJlT-0, 125-2 kft +5 % 


I 




£41 


aUIT-0,5-68 kft +10 % 


I 




B42...I45 


02-298-0,25-2 Mft +0,25 %-I.O-A 


4 




£46 


02-298-0,25-1,93 Mft±0,25 %-I,0-A 


I 




£47 


02-298-0,125-89,8 kft+0,I %-I,0-A 


I 




£48 


085-3-1 W 100 ft +5 % 


I 




£49 


02-298-0,125-4,87 kft +0,1 %-I.O-A 


I 




£50 


02-298-0, 125-5, II kft +0,1 %-I.O-A 


I 




£51 


085-3-1 W I kft +5 % 


I 














38 



npoflojEseHne nepe^HH aaeweirroB (k pho.8) 



HaHMeHosaHHe 



Koji. 1 UpHueHSHHe 



(Mr-0,5-68 kn+IO % 

OMJir-0, 125-220 kJl +10 % 
0burr-0,i25-i20 kn+io •% 

CMT-0, 125-220 kJl +10 % 
akurr-o, 125-56 ksi+io if 
OMJrr-0, 125-220 kfl iio % 

C2-29B-0, 125-5,05 kllip,! it-I,0-A 
C2-29B-0, 125-499 kn +0,1 ?-I,0-A 
OMAT-0, 125-220 kfl +10 if 
02-293-0,125-866 ft +0,1 ?-I,0-A 
C2-29B-0.25-2 Mil +0,25 if-I,0-A 
02-293-0,125-3,74 kn±0,l ^1,0-A 
035-3-1 W 680 ft +10 if 
102-293-0,25-2 Mft +0,25 ^-I,0-A 
02-293-0,125-542 kft +P,1 ^1.0-A 
02-293-0,125-1 kft+p,! M,0-A 
02-293-0,125-942 kft +0,25 ^ -1,0-A 
aUTT-0, 125-430 ft ±10 % 
02-293-0,25-2 Mft +0,25 it-l,0-A 
Of.l/Tr-0,125-1,5 k ft +5 if 
02-293-0,125- 7,5 kft + 0,5 ^-I,0-A 
ai5-3-l W2,2KQ±5 if 
UAIIT-0, 125-3 kft +5 % 
aAirr-0, 125-8,2 ft +io $ 

C2-29ii-0, 125-200 ft +0,1 if-O.l-A 



39 






40 




41 



IlpoAOJDseHHe nepeiow sjieMeHTOB (k pnc.8) 



no3 . ofio- 
SHa'ieHHe 



HanMeKOBaKne 



Koa. npHMsyauHe 



T7...TI0 



TI6. . .T20 
T2I.T22 



2II30IA 

2030 lA 

203036 

2030IA 

2030 lA 

203036 

2030 lA 

2030IA 

20301A 

2T208;i 

2030IA 

20303B 

2030 I A 

20305A 

2030 I A 

20303B 

2T3I2B 

203036 

2030IA 

20301 A 

21130&A 

20301 A 

2030 lA 

KnjioAxa 



42 



43 



ilepeueHb 3JieMeHT0B (k pnc.9) 



I1o3*c6o- 

SHa^eHwe 


llaiiMeHOBaHHe 


Koji. 


. npHMe^aHMe 

> 


GI,C2 


KoHnencaTOpH 
KM-56-M1 500-560 pF+IC % 


2 




C3 


rai-56-M47-I50 pF+IO % 


I 




C4 


K53-4- 16 -10 juF+30 % 


I 




C5 


KM-56-MI500-560 pF +10 % 


I 




C6 


KM-4d-ri33-I6 pF+IO % 


I 




G7 


KM-5a-M47-I00 pF+IO % 


I 




KI 


PeSHCTOPH 

0MJIT-0,I25-2l<2+5 % 


I ^ 




P2 


0MHT-O,I25-I0kQ+I0 % 


1 




R3,P4 


0MJlT-0,I25-5,IkS+I0 % 


2 




F5 


0MJir-0,I25-IkQ+5 ^ 


I 




P6 


OfAJlT-0,I25-IOkQ+IO 


I 




R7 


OMJ1T-0,I25-5,IK2+IO ^ 


I 




F8 


0MJTr-0,I25-IkQ+5 % 


I 




R9 


OMJIT-0, 125-820 Q+10 % 


I 




PIO 


OMflT-0, 125-1 kQ +5 % 


I 




RlI,Ri2 


0MJiT-0,I25-5,IkQ+IO % 


2 




RI3 


0i'JJlT'-0,I25-I0kQ+I0 « 


I 




RI4..,R2I 


OMJlT-0, 125-5,1 kQ +10 % 


8 




P22 


0MJlT-0,I25-6,8kQ+5 % 


I 




P23 


0;.'mT~0,I25-6,ekQ+I0 ^ 


I 




P24 


0?JUlT-0,I25-33kQ+I0 ^ 


I 




R25 


OMJTI-0, 125-2 kQ+5 % 


1 




R26 


0!vUiT-0,I25-5,I kQ+IO 


I 




P27 


0f.!JlT-0,I25-3,9kQ+IO % 


I 





IIpo^^ojEReHiie nepeqiM aaeMeHTOB (k pac.9) 



nos.oda- 

sHa^eHHe 


HaiiMeHOBaHHe 


Kai. 


llpHMe^araie 


K28,S29 


OMJrr-0, 125-33 kn+IO % 


2 




K30 


OMJrr-0,125-3,3 kft +5 % 


I - 




£31 


OMJTT-0, 125-5, Ikfl +10 % 


I 




£32 


0«iUrr-0,I2&-6,8 kQ +10 % 


I • 




£33 


0MJrr-0,I25-I kQ±5 % 


I 




£34, £35 


OMJT-0, 125-390 Q ±5 ^ 


2 




£36 


oMjrr-o,i25-i ka *5% 


I 




£37 


OMJEr-0,125-3,3 kQ +5 ^ 


I 




£38...£45 


OMIT-0, 125-390 +5 ^ 


8 


i 


£46 


(mT-0, 125-5, IkQ +10 % 


I 




£47... £75 


OMirr-0, 125-390 Q ±5 ^ 


29 






2J1522E 


2 






CradHCTop 2CII9A 


I 






2J1522E 


3 






CTac$HJiiiTpoH 2CI33A 


2 






2J1522B 


I 




«pl 


JjpOGCeJTB BHCOKO^CTOTHHa 








JB^0,I-I60pH +5 % 


I 






MHKDOCXeWH 






MCI 


I34JEIA 


I 




MC2 


I34JIE2A 


I 




MC3 


IHT25IA 


I 












44 



45 



npo^iOJMeHHe nepe^HH MeiieHTOB (k phc.9) 



U03,0d0- 

3Ha^eHH8 


HaBMeHOBaHHe 

1 


KOJI. 


npHMe^3BHK6 


MC4 


I34TBI4 


I 




MGS 


IHT25IA 


I 




MG6 


I34IIBU 


H 




MC7 


I33TM2 


B' 




MC8 


I33MI 


i I 




MC9 


I34aK2A 


I 




MCIO 


IHI25IA 


I 




MCII 


I33HE6 


I 




MCI2 


I33JWI i 


I 




MCI3 


I342EIA 


I 




MCI4 


I34JIE2A 


I 




MCI5 


I34iiP2A 


I 




MCI6 1 


I34HK6 


I 




MCI7,MCI8 


imZblA 


2 




MCI9 




I 




MC20,MC2I 


I34ME5 


2 




MC22 


I33M3 


I 




MC23 


I33J1A3 


I 




MC24 


I34JIBIA 


I 




MC25 


I34JEB2A 


I 




MC26. . . 
MG28 


I34ME2 


3 




MC29 


I34HE5 


I 




MC30... 

MC33 


I34PMI 


4 





Hpo^a?meHHe nepe^HH sjieueHTOB (k pBC.S) 



no3 . OdO- 


HauM6H0BaHxe 


Koji. 


IIpaiie^aHHe 


MC34 

MC35... 


I33M4 


I 




MG38 


514 npi 


4 . 




E»I 


PesoHETop PT“O6-6fly-I0C)0K-BA 


I 




TI...T3 


TpoHSHCTop 2T208II 


3 




1113 


Beske 


I 


BxOflHT B Y9 


1H4...1Q8 


BaJiKa 


5 


o 

S 

i 

1 





46 



47 




aenecTOK 7.750.009 















46 



49 



ilepeueHb aJieweHTOB (k pnc-.U) npoflojnteroie nepe^HH sjieMeHTOB (k pHC.II) 



ao3,o6o-^ 

sHaucHwe 


HawMeHOBaHHe 


Koji* 


npHMe^fli^ noa.oOo- ' 

cjunTiPHlIf? 


HanNieHOBaHHe 


KoJi. 


HpSS5MeqaHH8 




PeSMCTOpU 












RI 


Cn4-Iu-0,5-47 kQ -A-BC-2-20 


I 


CI7 


KM-5C5-4133-18 pF +5 % 


I 




F2 


OMJlT-0, 125-820 Q +5 % 


I 


CI8 


KM-6A-H90-I91F 


I 




R3 


Cn4-Ia-0,5-IOkQ -A-BC-2-20 


I 


CI9 


KM-5(5-n33-I8 pF +5 % 


I 




F4.R5 


Cn4-Ia-0,5-I0 kQ -A-BC-2-I6 


2 


C20 


KM-6A-H90-0,IjuF 


I 




AI 


HH^KKaTOp eAHHiWHUtt 3J134IB 


I 










m 


PoaeTKa npHCopHaa CP-50-734 B 


I 


C23 


KM-6A-H90-0,IjiiF 


I 




ni 


IlnaTa 


I 


C24.C25 


KM-5(^n33-I8pF ±5 % 


2 






KoH^eHcaTOpu 




C27-C30 


KM-6A-H90-0,IjuF 


4 




Cl 


KM-6A-H90-0.I /jP 


I 


G3I 


KM-6A-MI500-I000pF +5 % 


I 




C2 


KM-56-M750-IOO pP + 20 % 


I 


C32 


KM-5(5-n33-39 pF +5 56 


I 




C3 


KM-56-I133-27 pF +5 % 


i ' 


C33 


raj-6A-H90-0,IjiiF 






C4 


KA-I-M47-5,6 pF ^ % 


I 


C34 


KM-6A-4fl500-I000 pf ^ % 


I ' 




C5 


KM-56-1133-82 pF +5 % 


I 


C35,C36 


KM-6A-H9O-0.I/1F 


2 




C6 


KM-6A-H90-0, 1 juF 


I 


G37 


K53-4-2O-I0+20 % 


I 




C7 


KM-5(5-il33-27 pF +5 % 


1 


C38 


KM-6A-H90-0,IjuF 


I 




C8 


KM-56-M1500-2200 pF +10 % 


I 


C39.C40 


K53-4-20-10i.20 56 


2 




C9 


KM-5a-Ml 500-4700 pF +5 56 


I 


C4I 


IM-6A-H90-0,Ia'F 


I 




CIO 


KM-6A-H90-0.I fjF 


I 


C42 


K53-4-I6-IO+IO % 


I 




ail 


KM-6A-M1500-4700 pF ^5 % 


I 


C43 


KM-6A-H90-0,Ij«F 


I 




CI2 


KM-5a-H90-0, 1 juF l|o * 


I 


C44 


K53-4-20-4.7+I0 % 


I 










G45,C46 


KM-6A-H90-O.I/1F 


2 




CI4 


K53-4-20-4.7 ^iF +10 % 


I 


C47 


KM-5d-n33-I8 pF +5 t 


I 




C15 


KM-6A-I190-0.1 jjF 


I 


C48 


K53-4-I6-I5+20 % 


I 




CI6 


KM-56-M47-33 pF +10 56 


I 


C49 


KM-5(5-!I33-82 pF +5 % 


I 










C50 


K53-4-20-I0+20 56 


I 






50 



lipoAOJDKeHMe nepeuHH ajieMeHTOB (k pnc.II) 



ri03.o6o- 

3HayeHHe 


HaMMeHOBaHne 


C5I 


KM-56-n33-82 pF +5 % 


C52 


KT4-2I6-4/20 pF 


G53 


K73n-4-I fiT -B 


C54 


K7I-7-0.0I /jF +I %-B 


C55 


KI0-43a-Mn0-988 pF +I %-B 


C56,C57 


KM-6A-H90-0,! juF 


C58 


KM-56-n33-82 pF +5 % 


C59 


KM-6A-MI5OO-IOO0 pF +5 % 


C60 


KT4-2K5-4/20 pF 


C6I 


KM-5d-n33-22 pF +5 % 


G62 


KM-56-M47-27 pF +10 % 


G63 


KM-56-M47 pF +10 % 


Q64^ 


Kfl_I_M47-9,I pF +10 %-3 


C65 


KM-56-H33-39 pP +5 % 
PeSMCTOpU 


PI 


OiMJlT-0, 125-51 Q +5% 


P2 


0MJrr-0,I25-5,I kS +5 % 


P3 


OMJIT-0, 125-75 Q ±3 % 


P4 


0MJrr-0,I25-5I0 Q +5 ^ 


P5 


0M)IT-0, 125-1,5 kQ +5 ^ 


F6 


OMJIT-0, 125-75 Q % 


P7 


OMT-0, 125-470 kQ +5 % 


P8 


OMJlT-0, 125-560 kQ +5 % 


R9 


OMflT-0, 125-200 Q +B % 


PIO 


OMJIT-0, 125-2,4 kQ +5 % 


PII 


OMJIT-0, 125-1,3 kQ +5 ^ 


PI2 


0:AI1T-0, 125-750 Q +B % 



Ko;i. npMMeueiHHe 

I 

I 

I 

I 

1 

2 
I 
I 
I 
I 

! 

1 

I 

I Uomet oTcyr- 

CTBOBaTb 

I 

I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 



51 



^po4^0JImGII}^e iiGpewi sJieMeHTOB (k pHc.II) 



no3.o(3o-- : 
sHaqeHne ; 


Haii7.ieHOBaHH3 


Ka?i. 


! llpHfvieqaime 


PI3 


OMjrr-o,i25-iookn +5 % 


I 




PI4 


C»un'-0,125-2,7kfl +5 % 


I 




pi 5 


OMjrr-o,i25-ikn +5 % 


I 




PI6 


C2-I0-0,I25-30,in +I % 


I 


i 


PI7 


OTMT-0, 125-68 ft +5 % 


I 




PI8,PI9 


OMJIT-0, 125-10 kft +5 % 


2 




P20 


OrUT-0, 125-51 ft +5 % 


I 




P2I 


0MJIT-0,I25-300ft +5 % 


I 


1 


P22 


OMJIT-0, 125-1,5 kft +j5 % 


I 




P23 


OMJlT-O.I25-I,5kO+5 % 


I 




P24 


OMJrr-0, 125-10 kft +5 % 


I 




P25 


Cn4-lB-0.25-22kft -A 


I 




P26 , 


OMJCr-0, 125-1,5 kft +5 % 


I 




P27 


C3-14-0,05-5,6Mft+I0 ? 


I 




P28 


0kUiT-0,125-10kft +5 


I 




P29 


OMJIT-0, 125-22 ft +5 ^ 


I 




P30 


OMJrr-0 ,125-330 ft ±5 % 


I 


i 


P3I 


0MJIT-0,125-9,Ikft i5 % 


I 




P32 


OMJir-0, 125-22 ft +5 % 


I 




P33,P34 


OMJTT-0, 125-100 ft +5 % 


2 


i 


P35 


0MJIT-0,125-22ft +5 % 


I 


1 


P36 


0M,!lT-0, 125-1 kft +5 % 


I 




P37 


OMJJ-0, 125-10 ft +5 % 


I 




P38 


OMjrr-0,125-3l(ft +5 % 


I 




P39 1 


OM.Tr-0,125-4,3 kft +5 


T i 

X 




P40,Pa 


02— lO—O , I25“*5i ,I jTi. +I % 


1 

2 1 






52 



IIpoAOJDseKiio nepeHEH sjieMeHTOB (k pKc.II) 



npo;iojD£eHiie nepe^Hs sjieMeHTOB (k puc.II) 



nos.odo- 

3HaHeHH8 


HaHMeHOsaHHe 


KOJL. ; 


apHMe^aHiie 


S42 


OMJrr-0, 125-3 kil i5 $ 


I 




K43 


0Mr-0,I25-Ikfl +5 % 


I 




R44 


OMJrr-0, 125-15 kfl +5 % 


I 




R45 


0MJrr-O,I25-8,2kft +5 % 


I 




I?46 


OMJH-0,125-100 n +5 ^ 


I 




547 


OIOa’-0,I25-2kft. +5 % 


I 




E48 


OMT-0 , 125-3 , 9 kfl +5 ? 


I 




549 


OMJIT-0, 125-30 ft +5 % 


I 




550 


OMJIT-0, 125-820 n +5 % 


I 




551 


OMJrr-0, 125-3 kft +5 % 


I 




E52 


oMJrr-o, 125-30 n +5 % 


I 




553 


CMJrr-0,I25-I,5kft +5? 


1 I 




554 


0MJiT-0,I25-I00kft +5 % 


I ' 




555 


OMJrr-0 ,125-1 , 5 kft +5 ^ 


I 




556 


0MJFT-0,I25-I|5Mft +5 % 


I 




557 


0*01-0,125-4, 3 kQt5 $ 


I 




E58 


0M-0,I25-3kftt5 % 


I 




559 


014111-0,125-27 kQ +5 % 


I 




S60 


0J4irr-0,I25-36 kQ +5 % 


I 




561 


OWJT-0, 125-1,8 kC+5 * 


I 




E62.E63 


C2-IO-0.I25-30I ft £L % 


2 




564*^* 


0^UlT-0, 125-200 a 


I 


150,2400 


E65.E66 


OMJIT-0, 125-620 ft +5 


2 




568 


0MJfr-0,I25-Ikft +5 % 


I 




569 


Of/JiT-0 ,125-1 , 3 kft +5 % 


I 





G03 . 0C503Ha-l 
’18Hn8 


HaiE.i8K03aHja3 [ 


lioji. 




E70-E73 


— _ — j 

OMJrr-0 ,125-1 kft +5?. 


4 




574 


02-10-0,125-665 ft +I % 


I 




575 


OMirr-0, 125-22 ft +5 % 


I 




576,1^7 


OMJrr-0, 125-30 ft +5 ^ 


2 




578 


DMJrr-0, 125-22 ft +5 ? 


I 


. 


579.580 


02-10-0,125-30,1 ft +1 ^ 


2 




582 


OMJIT-0, 125-51 ft +5 % 


I 




583 


OWST-0, 125-680 ft +5 % 


I 




584 


02-10-0,125-121 ft +I % 


I 




585 


015-3-1 W 10 kft +10 $ 


I 




586 


OffiT-0, 125-3, 3kft +5 % 


I 




587 


0MJrr-0,I25-2,4kft +5 % 


I 




588 


0MJIT-0,I25-I00ft +5 % 


I 




589,590 


OMT-0, 125-51 ft +5 ^ 


2 




591 


0!A)rr-0,I25-I5ft +5 % 


T 




592 


GW-0, 125-430 ft +5 ^ 


1 




593 


02-10-0,25-1,21 kft il % 


I 




594 


0M)rr-0,I25-I20ft +5 I 0 


I 




595 


0MJrr-0,I25-3kft+5 % 


I 




596 


02-10-0,125-51,1 ft +1 % 


I 




597 


0;<UT-0, 125-330 ft +5 % 


I 




598 


0OT-0,I25-3,6kft +5 % 


I 




599 


Of, m-0, 125-3 kft +5 % 


I 




5100 


OPT-0, 125-15 ft +5 ^ 


T 




5101 


0MJrr-0,I25-I30ft + 5 ^ 


I 






54 



npo;iojiHLeHHe nepe^uia ajiSMeHTOB (k pnc.II) 



ll03.0d03Ha> 

HeHHe 


Ham^sHOBaHHs 


KOJI. 


npuMe^amie 


EI02 


oMjrr-o,i25-8.2kn +5 % 


I 




HI03 


0MJIT-0,I25-4,7kft +5 % 


I 




Et04 


0MJrr-0,I25-430n i5 % 


I 




I?I05 


OMJtr-0, 125-33 ft +5 % 


I 




KI06 


OMJrr-0, 125-200 ft +5 % 


I 




I?X07 


0lyUIT-0.I25-430ft ±5 % 


I 




RI08 


0MJrr-0.I25-II<ft+5 $ 


I 




SI09 


OMJrr-0, 125-2 kft 15 % 


I 




^IIO 


OMM--O,I25-IO0ft +5 % 


I 




Rill 


OMJCr-0.125-5,1 kft ±5 ^ 


I 




RII2 


0MJIT-0,I25-2,2kft +5 % 


I 




RII3,RII4 


0»iUIT-0, 125-22 ft +5 % 


2 




RJI5 


OIMT-0, 125-4, 3kft ±5 % 


I 




RII6 


OMJrr-0. 125-1,6 kft i5 % 


I 




RII7 


Oiuri-0, 125-680 ft +5 % 


1 




RII8 


Cn4-Ia-0,5-2,2kft -A-BC-2-I2 


I 




RII9 


0MJIT-0,I25-I,Ilift +5 % 


I 




R120 


0lUIT-O,I25-I00ft +5 % 


I 




RI2I.R122 


CMJrr-0, 125-22 ft +5^ 


2 




R123 


CMJrr-0, 125-200 ft +5 % 


I 




RI24,Ri25 


Ot4JlT-0,I25-I5kft +5 ^ 


2 




RI2G 


OMJiT-0,125-10011 ±5 % 


I 




RI27 


0liirr-0,125-lkft +5 % 


I 




RI2U 


GiaT-0.125-33kft +5 i 


I 




R129 


am-0, 125-200 ft +5 ;; 


I 




Ri 30 


a,'jri-0,I25-2kft i5 % 


I 


1 



55 



ripoAOJDKeHHe nepeHHH ajieMeHi'OB (k pHc-.H) 



n03.0(503Ha- 

■qeHMe 


HaHMeHOBaHiie i 




lipuMenaHHe 


5131 


0Mir-0,I25-Ikft +5 % 


I 




RI32 


0MJIT-0,I25-I.5kfti5 % 


I 




5133 


Cn4-Ia-D,5-I kii -A-BG-2-I6 


I 




KI34 


0^-0,125-680 ft +5 ^ 


I 




RI35 


OMJrr-0, 125-10 fl +5 ? 


I 


• 


5136 


(MT-0 ,125-620 n +5 ? 


I 




RI37 


0MJrr-0,I25-3kft +5 % 


I 




RI38 


CMJIT-0,125-200ft +5 % 


I 




RI39 


OMJTT-0, 125-51 ft +5 ^ 


I 




H40 


OMJIT-O,125-Ikft +5 % 


I 




RI4I 


0MJ1T-0.I25-5I0 ft +5 ^ 


I 




5142 


C2-29B-0.25-1 ,5Mfl+0 ,25^1 ,0-A 


I 




RI43 


C2-29B-0,I25-750kft+0,I^-I ,0-A 


I ; 




RI44 


C2-29B-0.I25-30Ikft +0.]^-ip-A 


I 




RI45 


C2-29B-0 , I25-I50 kft +0 , I^-I , 0-A 


I 




RI46 


C2-29B-0,I25-75 kft +0,1^1 ,0-A 


I 




RI47 


C2-29B-0 ,125-30 , 1 kft +0 . 1?-1 , 0-A 


I 




RI48 


C2-29B-0,I25-I5kft ±p,I?S-I,0-A 


I 




R149 


C2-29B-0,125-7,5kft +0, 1)^-1, 0-A 


I 




RI50 


CA1Jrr-0, 125-30 ft +5 % 


I 




RI5I 


0tJll’r-0,I25-Ikn +5 % 


I 




RI52 


ayUlT-0,l:-5-2kil x5 % 


I 




RI03.RI54 


OMT-0, 125-51 ft +5 ^ 


2 




Ri55 


oM;rr-u,i25-i,5kft t5 % 


1 




Rise 


0Mj'!T-0,125-4'.3 kft i 5 'X 


I 






56 



57 



npojiojiseHiie nepew a^eMemoB (k pHc.lI) npoAwaeHHe nepe^iw B-MMeHTOB (k pbo.II) 



Uo3.o(5o3Ha- 

qeiuie 


HaimteHOsaHHe 


KoJi. 


npEMeqaKKe 

MGHUd 


BauMeHOBaHHe 


Koji. 


npaMe^aHiie 


RI57 


OMJTT-0, 125-30 +5 % 


I 


TI5 


2nCI04T 


I 




I?I58 


OMJIT-0, 125-10 k« +5 % 


I 


TI6 


2T326B 


I 




RI59 


OMJIT-0, 125-51 ft +5 ^ 


I 


TI7 


2T3I6B 


I 






TTRpfiKjno^aTeJiH 




TI8 


2T363B 


I 




BI 


miK-6-24n-20H 


I 


TI9 


2T326B 


I 


• 


B2 


I12K KapTa saKasa 3.609.098 


I 


T20.T2I 


2T3I6B 


2 




B3 


H2K Kapra saKasa 3.602.183 


I 


T22 


2T363B 


I 




B4 


I12K-H-I-2 


I 


T23.T24 


2T326E 


2 






Jijio;! 2J1522B 1 


5 


T25 


2T363B 


I 




fl7-fl22 


2J\b22B 


16 


T26 


2T316B 


i I 










T27 


2T326B 


I 






J^MKDOCXeMM 




T28 


2T608B 


I 




MC3 


fiviKpocCopKa 04yC002 


I 


T29 


2T326E 


I 




MC5 


MHKpocdopKa 04yC00I 


I 


T30 


2T3I2B 


I 




MC6 


I59HTIB 


I 


T3I 


2T326B 


I 






TpaH3H0T0DU 




T32 


2T3I6E 


I 




XI 


2T3I2B 


I 


T33 


2T326B 


I 




T2.T3 


2T3I6B 


2 


T34-T36 


2T3I6B 


3 




T4 


2T326B 


I 


T37 


2T326B 


I 




T5,T6 


2T3I6E 


2 


iUI 


Po36TKa 6.604.09? 


I 








2 


ll!2 


BMJiKa 


I 


BXO.UHT B 


T7.T8 


2II307r 
























6.692.5GI 


T9,TI0 


2T3I6B 


2 


!i!3 




I 


KOHUeBue 


TII 


2T3I6JI 


1 








rie4aTHUf'; 


TI2 


2T326B 


I 








KOHTaKTlJ 


TI3 


2T3I2B 


I 




j 

1 


1 
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IlepeueHb aJieweHTOB (k pHC,I2) 



no3,odo- 


HaHMeHOBaHne 


Koji. 


npKMetiaHHe 


3HaU6HHe 










KoHAeHcaTopu 






Cl 


KM-56-n33-30 pF +10 % 


I 




C2 


KM-6A-«90-0, 1 juF 


I 




C3 


KM-6A-M47-680 pF +10 % 


I 




C4 


KM-56-1133-18 pF +10 % 


I 




C5 


KM-6A-M47-680 pP +10 % 


I 




C6 


KM-56-n33-47 pF +10 * 


I ’ 




C7 


Kil-56-M47-5I pF +5 


I 




C8 


KT4-2IC5-4/20 pF 


I 




C9^iCI0‘* 


KM-5<5-I133-I8 pF +10 % 


2 


Moryr oTcyr- 

CTBOBETb 


CII,CI2 


KM-6A-M47-680 pF +10 % 


2 






KM-56-n33-39 pF+IO % 


I 


MoaceT oTcyT- 

CTBOBaTb 


CI5 


KT4-2K5-4/20 pF 


I 




CI7 


KM-6A-H90-0.I juF 


I 




CIS 


KM-6A-H90-0.I }>? 


I 




CI9 


KM-56-H30-0,047 juF % 


I 




c2o*":c2r 


' KM-564147-330 pF +10 % 


2 


Moryr oTcyr- 
CTBOBaTb 




PeSMCTOpH 








OMJrr-0, 125-68 Q 


2 


62...82Q 


F3 


OMJrr-0, 125-30 Q +5 


I 




R4 


OMir-0, 125-75 55 +5 % 


I 




R5 


OMJlT-0, 125-30 55 +5 % 


I 




F6 


OMjri-0, 125-30 k55 +5 % 


I 




P7 


OMjrr-0,I25-IOOk55^ % 


I 




F8 


OMJrr-0, 125-27 kQ +10 ^ 


I 




P9 


0113-19(5-0,5-2,2 kQ +10 % 


I 





npo^ojDseHMe nepeuHii a^eiieHTOB (k pnc.12) 



no3 . odo- 
SHaueHMe 


KaHMeHOBaHMe 


Koji. 


IlpKye^aHHe 


RIO 


PeMopeancTOp KMI-I-5I kQ +20 % 


I 




RII 


OMJIT-0, 125-51 55 % 


I 




FI2 


Cn3-I9a-0,5-68 55 +10 % 


I 




FI3 


OMJlT-0, 125-51 Q +5 56 


I 




FI4 


OMJlT-0,5-560 55 +|5 % 


I 




FI5,RI6 


02-10-0,125-499 Q ±l % 


2 




RI7,FI8 


02-10-0,125-301 55 +I % 


2 




FI9 


Cn3-I9(S-0,5-I0kQ +I0 * 


I 




F20 i 


0MJIT-0,I25-I5 55 +5 56 


I 




R2I 


Cn3-I9a-0,5-220 55 +10 % 


I 




R22 


0MJ!T-0,I25-I5 55 +6 % 


I 




F23* 


OMJ1T-0,I25-I50 55 +5 % 


I 


130... 180 55 


R24,F25 


OtOTT-0, 125-30 55 +5 !6 


2 




F26,F27 


OIUT-0, 125-270 55 +5 % 


2 




F28,F29 


02-10-0,125-200 a ±1% 


2 




F30 


0tMT-0,I25-6,2k55 ^ % 


I 




R3I 


OMBT-0, 125-1,5 kQ % 


I 




F32 


OMJlT-0, 25-200 Q +5 % 


I 




P33,F34 


02-10-0,25-301 55 +I % 


2 




F35,F36 


OliDT-0, 125-30 55 +5 ?6 


2 




F37 


011511-0,125-15 k55 +5 !6 


I 




F39 


Cn3-I96-0, 5-680 Q +10 % 


I 




R4I,R42 


OMffT-0, 25-51 55 +5 56 


2 




F43 


OWnT-I-75 55 +5 56 


I 




P44,P45 


OMUT-0, 25-51 55 +5 ^ 


2 


1 




npoAo;weHMe nepeuHH aJieMeHTOB (k pHC,I2) 



rios.odo- 

3HatieHMe 


H8LHMeHOBaHM6 




R46 


0MJIT-0,I25-I5OCj5 % 


I 


P47,F48 


0MJir-2-820ft+5 % 


2 


P49 


0MJir-I-752j5 % 


I 


P50,R5I 


0MJIT-2-820Q+5 % 


2 


P52 


CI13-I9a-0,5-I0kQ+I0 5* 


I 


JU.A2 


BapHKan 2B102E 


2 




iDaHSHCTOPU 




TI,T2 


2T363A 


2 


T3-T6 


2T3I€ia 


4 


T7,T8 


2T6I0A 


2 


T9,TI0 


2T9I3A 


2 


1111,1112 


Po 36 TKa 3 , 647 . 008 


2 


yi3 







yi3, ycjtMim mcwoK 
Cxeua BJieKTpMqecKaii 




UoryT oTcyrcTBOBETb nocJie peryjmpoBaHMB npn6opa 
Phc,I2 
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6.3 



IlepeueHb ajieMeHTOB (k pwc.13) 



ri03.0603Ha~ 

QeHMe 


HawMeHOBaHHe 


Ko;i . 


npMMeMaHHe 




PeSMCTOp 

Cn4-Ia-0,5-22kQ A-B-C-3-I2 


2 




BI,B2 


IlepeKJDoyaTe^ib IinK6-I2IlI0H 








3,609.179-01 


2 




yi 


ycMJiHTejib BepTMKajibHoro 








OTKJlOHeHVW 


I 




y2,y3 


ATTeHWaTop 


2 






KoHJieHcaTopu 






Cl 


KM-5a-H90-0,0I5 juF !|o ^ 


I 




C2 


KM-3a-H30-0,022 +20 ^ 


I ’ 




C3 


KTn-2 5. 610.000-01 


I 




C4,C5 


KM-5a-H90-0,0I5 fjF ^ 


2 




C6,C7 


KTn-2 5. 610. 000-01 


2 




C8,C9 


KH-2 4.649.005 


9 




CIO 


KM-5a-H90-O,0I5 juF 


I 




CIl 


K/i- I-M47-1 , 5pF+0 , 4%-3 


I 




CI3 


raJ-5a-H90-0,OI5 juF % 


I 




C14 


KM-.‘)6-H30-0,0I ^F % 


I 




CI6 


KM-56-H33-I0pF +10 % 


I 




CI7 


KM-5d-H30-2200 pF +20 % 


1 




CI8 


101-6A-H90-0,1 >jF 


1 




CI9* 


KM-50-MI500-560 pF+IO/J 


I 


MojKeT OTcyT 
CTBOBaTb 


C20 


IM-6A-H90-0.I |iF 


I 




C2I -C23 


i{?A-5a-H90-0,01o juF 


1 3 





iipo^^oJtweHvie nepeuHfl ojieMeHTOB (k pnc.13) 



ri03,0(503Ha- 

tieHwe 


HaMMeHOBaHwe 


KoJi. 


^pHMe^aH^Ie 


C24** 


Kfl-l-M47-3,3 pF +0,4 %-3 


I 


2,7 pF 


C25 


pF ±10 7 o-3 


I 




C26 


KM-5<5-n33-22 pF +5 % 


I 




C27* 


KB-I-M47-3.3 pP +0,4 %-3 


I 


Mo» 6T OTCyT 








CTBOBaTb 




PeSHCTOpbl 




* 


RI,P2 


C2-23-0, 125-560 fi +5 % A-B-B 


2 




P3 


C2-23-0, 125-62 Q +5 % A-B-B 


I 




R4 


02-23-0,125-750+5 % A-B-B 


I 


1 


P5 


OWlT-0, 125-51 0+5 % 


I 




R6 


C2-29B-0, 125-898 kO+0, 1%-1 ,0-A 


I 




F7 


C2-29B-0, 125-988 kO +0, 1%-1 , 0-A 


I 




F8 


C2-29B-0 , 125-1 1 1 k Q +0 , 1%-1 , 0- A 


1 




R9 


C2-29B-0, 125-10, IkO+0, l%-l ,0-A 


I 




FlI 


02-23-0,125-820 +5 % A-B-B 


I 




P12 


02-23-0,125-510+5 % A-B-B 


I 




RI3 


OMJlT-0, 125-220 kO +5 % 


I 




PI4 


02-29B-0 , 125-750 kO +!%-! , 0-A 


I 




RI5 


C2-29B-0,I25-2S5kO +4-1 ,0-A 


I 




PI6 


C3-I4-0, 125-10 MO+IO % 


I 




RI7 


Cn3-I9a-0,5-I,5k0+I0 % 


T 

i 




PI9 


03-14-0,125-100 MO +10 % 


I 




P20 


0MJrr-0,I25-5,IkO+5 % 


I 




R22 


03-14-0,125-33 MO+IO % 


I 




P23 


0M.irr-0,I25-4,7kQ+5 % 


I 




R24 


OMJir-0, 125-30 0 + 5 % 


I 




P25 


OMJIT-0,I25-I,2kQ+5 % 


I 




P26 


Oilirr-0, 125-8200 +5 % 


I 
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IlpoAOJDKeHHe nepetiHfl ajieMeHTOB (k pHC.I 3 ) 



rioa.obo- 

3HatieHne 


HaMMeHOB8LHHe 


Koji. 


npMMeMaHwe 


R27 


C2-29B-0, I25-30I kQ +0, I%-I , 0-A 


I 




R28 


C2-29B-0, I25-III kQ +0, I^-I,0-A 


I 




F29 


Cn3-I9a-0,5-I5kQ +10 % 


I 




R30 


C2-I0-0, 125-88,72 +0,5 % 


I 




R3I-R33 


02-10-0,125-44,22+0,5 % 


3 




R34 


02-23-0,125-1002^ % A-B-B 


I 




R35 


02-10-0,125-16,92+1 % 


I 




P36 


OMJIT-0, 125-56 2 % 


I 




MCI 


MHKpocxeMa I40yj]iI4 


I 




PI-PIO 


Pejie ajieKTpowarHHTHoe 


10 


B peAe Bxo- 


XI 


i 

XoaKSHCTOPH 

2n307T 


1 


Aht: 

KaTyunca 
5.680.007; 
KOHTaKT rep- 
MeTMSHpOBaH- 
Hun 

MKA I050I 

0KpaH 

7.070.284 


T2 


2T368A 


I 




T3 


2T368B 


I 




T4 


2n30?r 


I 




nil 


PoaeTKa npn6opHa« 
OP-50-73 ® 


I 





npoAoaateHHe nepe^HH azteM8HTOB (k phg.I3) 



no3 . 0603Ha- 
^leHHe 


HanueHOBaHue 


Koa, 


npHMe^aHHe 


m 


fljiaTa 

KoHJieHcaTOOu 


I 




Cl 


KI0-17-IB-M47-33 pF ilO %-l 


I 




C2 

1 


K10-I7-2B-M47-300 pF +10 %-ll 


I 

! 

] 

j 
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[lepeqeHb sJieMeHTOB (k piic.I4) 



n03.0603Ha- 

^8HMe 


Hara^ienoBaHHe 


Koji. 


IIpHMeHaHiie 




KOHJieHCaTODH 






CI-C3 


KM-6A-H90-O,IjuP 


3 




C4.C5 


KT4-2K5-4/20 pP 


2 




C6-C8 


KM-6A-H90-0.IjuP 


3 




G9,I0 


KT4-2I6-4/20 pP 


2 




CII 


KM-56-M47-33 pF +10 % 


I 




CI3-CI5 


KT4-2K3-4/20 pP 


3 




CI7~C2I 


KM-6A-H90-0,I^P 


5 




C23,C24 


KM-6A-H90-0,I,AiP 


2 




C25 


KM-6A-MI500-1000 pF +5 % 


; I 




C26 


KM-6A-H90-I /jF 


I 




C28 


KM-5<5-E33-I6 pF +10 % 


I 




C29 


KM-6A-H90-0.I/IF 


I 




G30-C31 


KM-5(5-n33-I6 pF +10 % 


2 




032^034,035 


K!i-I-M47-9.IpP +10^-3 


3 


C32 M0JK6T 

OTCyTCTBOBBTl 


C36 


KH-I-M75-20pF +10 i 


I 




C37 


KI-I-M47-I2 pF +10 % 


I 




C38,G39 


K53-4-20-I0+20 $ 


2 




040* 


KM-6A-H90-0,! juF 


I 


MoK 6T OTCyT- 
CTBOeaTb 




P83HGT0P1J 






PI.P2 


Cil3-19a-0,5-I0kn +10 % 


2 




P3,P4 


0MJ1T-0,I25-I,3kft +5 t 


2 




?6,P6 


CtAilT-0, 125-30 n i5 % 


2 




F?,R8 


cAUrr-0, 125-10 kfl +5 % 


2 





nepewH ^jieKjeHTnB (k pi^c,l4) 



. oCo-* I 


HaHMenoBaHKe ^ 


Kc.i 






1 


' 


I 


! 

02- IC-0, 125-47,5 S: + I f i 


! 

4 


36,5,, .56,20 


P15.RI6 


o:.!jn-o,i25-iooQ+5 ;? I 


2 




P T 7 


Cn4-;a-0,5-Ik9 A-EC-2-I6 | 


I 




:^iS,RI9 


OMJIT-0, 125-30 Q +5 % 


2 




P2D 


Cn4-Ia-0,5-IkO A-BC-2-I6 


I 


• 


P2I.R22 


Cn3-I9a-0,5-I,5kQ+IO % 


2 




P23,P24 


Cn3-I9a-0,5-I0kQ+I0 % 


2 




P25,?26 


CMJIT-0,I25-5,IkQ*5 % 


2 




R29,P30 


OIKT-C, 125-3,6 kQ +5 % 


2 




R3I,P32 


Ciurr-0, 125-2,4 kg +5 % 


2 




P33-R36 


02-10-0,125-3010+1 % 


4 




H37,R38 


CM.1T-0,I26-5I0Q+5 % 


2 




H39 


OiWr-O, 125-200 g +5 % 


•i. 




:^o 


Cn4-Ia-0,5-2,2kg A-BC-2-I2 


I 




?4I,R42 


CKUIT-0, 125-200 P +5 % 


2 




?43 


Cn4-Ia-0,5-2,2 kQ A-BC-2-I2 


I 




P44 


0J4JIT-0, 125-200 Q +5 % 


I 




745, P46 


C?iiIT-0,I25-5I0Q+5 % 


2 




747-P50 


o!.urr-o, 125-30 g +5 % 


4 




P5X-R54 


02-10-0,125-100 Q+I % 


4 




?GD 


0;vB’ir-0,I2o-5I0Q+6 % 


I 


i 


P56-R50 


OMJIT-0, 125-2,7 kQ +5 % 


I 2 


! 

I 


P59,R60 


Cn3-I9a-0, 5-100 Q +10 % 


2 


i 

j 

! 



1 
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IIpoj^ojiaeHHe nepe^HH ajisMeHTOB (k pho.I4) 



Ii03 . 0d03Ha- 
^8HBe 


HaHM8H0BaHH3 


KoJi. 


npHwe^iaHHe 


P6I,B62 


02-10-0,125-18,2 ft +I ? 


2 




P63,P64 


0MJIT-0,I25-5,6kft +5 % 


2 




P65-P67 


OtiiIT-0 ,125-9,1 kfl +5 % 


3 




K68,P69 


OMUT-0, 125-4,7 kfl +5 % 


2 




S70-S73 


C2-I0-0,I25-30ia +I % 


4 




F74 


0MJrr-0,I25-2,7kft+5 % 


I 




F75,K76 


oMjrr-0, 125-30 n +5 % 


2 




B77 


OMjrr-0, 125-9,1 ka +5 % 


I 




F78,R79 


oivurr-0, 125-2 ka +5 % 


2 




R80-P83 


OMJIT-O,125-9,I ka +5 % 


4 




R84 


OMJIX-0,125-5,6 ka +5 % 


I 




B85-P88 


OMiIT-0, 125-30 a +5 ^ 


4 




P89 


OMJrr-0,125-5,6 ka +5 ^ 


I 




P90 


02-10-0,125-75 a +I 5S 


I 




P9I-P94 


02-10-0,125-75 a+I ^ 


4 




P95 


ONUrr-0, 125-270 a +5 ^ 


I 




E86 


CMT-0,I25-30a +5^ 


I 




P97 


02-10-0,125-150 a +I ^ 


I 




E98 


02-10-0,125-30,1 a +I ^ 


I 




R99 


02-10-0,125-30.1 a +1 % 


I 




PIOO 


C2-I0-0,I25-I50a +1 


I 




PIOI 


02-10-0,125-75 a +I ^ 


I 




El 02 


aA/TT-0, 125-30 a ±5 % 


I 




RI03 


OMOT-0, 125-270 a ±5 ^ 


I 




PI04 


0iMT-0,I25-7,5ka +5 ? 


I 




FI05,m06 


0!MT-0,I25-I ka ±5 % 


2 





69 

npojiojixsHHe nepeMHB ajieMeHTOB (k pnc.I4^ 



no3.o6o3Ba~ 

HeHMe 


HaHM8H0BaHH8 




npHMe^aHMe 


PI07 


OMjrr-o,i25-ioo a +5 iS 


I 




PI08 


ONUIT-0,125-3,9 ka +5 % 


I 




PI09 


OMjrr-0, 125-620 a +5 % 


I 




PIIO 


OMjrr-o,i25-ioo a +5 ?! 


I 




PHI 


OMjrr-o,i25-i ka +5 % 


I 




PII2 


01iUIT-0,I25-I00a +5 % 


I 




PII3 


CaUIT-0,I25-Ika+5 % 


I 




PII4 


0Mffr-0,I25-2,2 ka +5 % 


I 




PII5 


OMJIT-0 ,125-30 a +5 % 


I = 




PII6 


OMjrr-o,i25-ioo a +5 






PII7 


0MJIT-0,I25-5,6ka +5 % 


I 




PII8 


OMCr-0, 125-30 a t 


I 




P1I9 


OMJIT-0,125-5,6 ka ±5 % 


I 




PI2I 


OMffiT-0, 125-1,5 ka +5 % 


I 




PI22.RI23 


02-10-0,125-301 a il % 


2 




PI24 


OMJIT-0, 125-3 ka +5 ?! 


I 


f 


PI25 


0MJIT-0.I25-Ika ±5 56 


1 I 


I 


PI26 


0(AJrr-0, 125-3 ka +5 % 


! I 




PI27 


Qvjrr-o,i25-9,ika +5 % 


I 




PI28 


OMjrr-0, 125-10 a +5 ^ 


I 




,PI29 


003-1 9a-0, 5-680 a +10 ?! 


I 




PI 30, PI 31 


02-10-0,125-30, la +I % 


2 




PI 32 


0M.IT-0,125-3.9ka +5 % 


I 




PI 33. PI 34 


C^MT-C,125-I,5ka +5 % 


2 




PI 35 


OMjTr-0,I25-7,5ka +5 % 


I 
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VO 



ilpoi-ojn^sHMe nepewHH ajieMeHTOB (k pkc,I4) 



PH<i^c5'TVi6 i 


liBUMeiiOBaHMe J 


T 

Ko.n . 


'IpMMeMOi-frte 


m.36 \ 


OfvliZi'-0, 125-1,5 kQ^S 1 


T 

1 




PI3?,PI38 1 


OyjIT-0, 125-30 Q +5 % 


2 




RI39.RI40 


0:ii'IT-C,125-IkQ+5 % 


2 




RI4I 


0MjTr-0,I25-I,5ki2+5 % 


I 




RI42,RI43 


C2-I0-0,I25-30IQ+I % 


2 




RI40-RI48 


C2-I0-0,I25-I00Q+I % 


4 




RI50,RI5I 


0MJ!T-0,I25-I,5kQ+5 $ 


2 




RI50-RI58 


0MJIT-0,I25-30a+b % 


4 




RI60 


0MjlT-0,I25-9,IkC+5 % 






RI62 


OMirr-0 , 125-9 , 1 k Q +5 ^ 


I 




RI63-PI66 


02-10-0,125-30X2+1 % 


4 




RI&8,R169 


; 0:.m’-0, 125-2, 7kQ+5 fo 






R17i-RI74 


OyJlT-0,I25-30s5+5 % 


4 




PI75 


C:vUri'-0, 125-51 Q +6 % 


1 I 




R176 


cn3-I9a-0,5-22Q+I0 % 


I 




Kl?7,RI7a 


0iliiT-~0,12O‘-DlQ +0 % 
i ~~ 


i O 

1 K. 

j 






{ Cii3-19a-U,5-22Q+I0 « 


1 I 

i 




RIK) 


j 0,«T-0, 125-51 Q +5 % 


i ' 




RUa,Ri62 


j 0.VL’IT-0,I25-5I0fi+5 55 


! 2 
1 




Kiaa 


! CU3-I9a-0,5-iOO<.;_aO % 


i ' 




RI&5,Ki{Jo 


CiV j - 1 6^-24 k 20 /i- 1 2 , b 


‘ 2 

! 


i 

i 


Riav 


0J<lii'i'-0,I2L)-IkQ +0 % 


j I 




Kiff/,RUib 


(iiUlT-0, 125-100 Q +,10 % 


1 4 




Ri9l 


0.eij/i'"U, 12 l>-o» I kQ % 


i , 
1 ^ 





IIpoAOJweHne nepetiHfl a^ieMenroB (k pMC.I 4 ) 



Hoa . o6o- 
SHaueHHe 


HaHMeHOBaHMe 


Kcji, 


lipviMe'iiaHMe 


PI92 


Cn3-I9a-0,5-I0kn+I0 55 


I 




FI93.RI94 


0Mjrr-0,I25-I0kQ+5 55 

IleDeKjDO^aTe-TH 


2 




BI-B3 


n2K-H-2-I5-2 


3 




B4 


n2K-C2-I-2 


I 




B5 


n2K-H-I-2 


I 




B6 


I12K-C2-I-2 


I 




AI.H2 


2A522B 

MHKDOCXeMM 


2 




MCI,MC2 


MHKpocdopKa 04yC002 




llJia 3KCnOpTHO- 




3.420.008-00 


2 


ro HcnojmeHMa 
3.420.008-09 


MC3-MC5 


MviKpoc6opKa 04yC00I 


3 




MC6 


MHKpoc6opKa 04KII00I 


I 




MC7 


I34JBIA 


T 

i. 




MC8 


I59HTIB 


I 




MG9 


I34TBI 


I 




MCIO 


MnKppc(5opKa O^^nOOI 


I 




MCI2,MCI3 


MHKpoc6opKa 04/0001 




jlJiH 3KCn0pTH0* 




3.420.008-06 

TnaHSHoTOPH 


2 


ro HcnomeHvw 
3.420.008-0? 


TI-T3 


2T363A 


3 




T4 


2T3I6j], 


I 




T5-T9 


2T363A 


5 





Fi03 .060- 
SHa^efwe 

1111 

1112 

1113,1114 



Ilpo;i,o;DKeHHe nepeuHH ajieMeHTOB (k pnc.I4) 



npHMeuaHHe 




I KoHi;eBue 
neuaTHne 
KOHTaKTH 



nepeneHL BJieweHTOB (k i}hc,I5) 



U03.odO- 

3/ia^eHKe 


HaiiMeHOBaHiiB 


Koji. 




01 


KoHaeucaTop 

;U-I-J.;47-7, 5 pP±0, 4 pp - 1 


: I 


1 

1 


SI 


PesncTom 

C2-29B-0, 125-898 kft ± 0.1 %-1,0-A 


i 

I 




E2 


C2-IO-0, 125-75 ft +I ^ 


I 




yi 


KadOEB 4,853*983 


I 




ilil 


PoseTKa 


I , 


KOHCTpyiCTiiB- 


1112 


PoaeTKa 6.604.041 


I 


Hoe Hcnojme- 
iiae 


1113 


BiUiica 6.605.022 


I 




y2 


Harpy 3Ka Aejnsrejifi 


I 


MapKHpoBKa'*n2' 


CI 


KoimeHcaTODH 

KT4-256-250V-6/30 pF-M750-B 


I 




S2 


PeaHCTopii 

Cn3-ISa-0, 5-680 li+IO % 


I 




S3 


G2-29B-0,I25-IIIkni0,I %-l,Q-A 


I 




S4 


Cna-I9a-0, 5-680 ft +10 % 


X 
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J^jmUhUlO 

CxeMa ajiexTpiraecKafl npmnuoiHaAbHaii 




^ - UoateT oTcyrcTBOBaTb . 



Phc.15 



nepe^eHB BiieiieHTOB (r pnc»I6) 



n03.o6o- 

3HaHeHHe 



BazueHOBaHHe 



Koji. 



npHMe'<zaHHd 



Cl 



KoHASHcaTOp KH-I-W47-7,5pr +0,4pf-I 



I 



PeSHCTOTM 



RI 

S3 



C2-29B-0, 125-953 kil 
02-10-0,125-75 Sl±l% 



I 

I 



KacSejtt 4.853.983 



I 



POBCTKa 



PoaeTKa 6.604.041 
Bmoca 6.605.022 



I 



I 

I 



KoHcrpyiCTiB- 
Hoe scnoome- 
HEe 



HarpyBKa jejgre^ia 
KoHneHoaTorai 

KT4-25(5-250V-6/30 pF-M750-B 
KM-56-M47-82 pP +IC# 

PeaHCTOTM 

cn3-I9a-0, 5-680 ft ±10 % 
C2-29B-0.I25-53 kft +0,1 !t-I,0-A 
cnS-I9a-0, 5-680 ft +10 % 



I 



MapKHpoBKa"JII’' 



I 

I 



75... 91 pF 



I 

I 

I 






77 



nepeMGHB ajieijeHTOB (k phc.I7 ) 



ITo3.o(50“ 

sHanemfe 


HaHMeHOBamie 


1 

1 KoJi. 


[IpHMeHaHwe 


Cl 


KoH;i;eHcaTop 

KM-6A-H50-0.0I5 p? % 


I 




TI 


TpaHSHCTop 2T354B-2 


I 




an 


PoseTKa PC-4TB c KOJftyxoii 


I 


• 



M'HMK TEMnEPAXyPU 
CxGMa a/ieKTpMMecKaH npirartiiTiiiajiBHaH 




Phc.17 





78 



79 



nepeHeHB sjieMeHTOB (k pac.I8) 



Hos.odo- 

sHa^eKse 


HaBMeHOBaHEe 


Kaa. 


npHMe'iafiHe 


UII...II19 


SaawM 4.835.054 


9 




IIIIO 


PoseTKa PC-4TB c Ko*yx(»i 


I 




mil 


Bujoca 


I 


Bxo^mt b 
4.854.228 


njii 


IkaTa 

KOHUeHCaTODH 


I 

I 




CI...C8 


KM-5a-H30-I500 P» i20 % 


8 




C9 


KM-5d-M750-I00 pP ±20 % 


I 




CIO.CII 


K53-4- 16 -3,3 pP ±30 < 


2 


0=6,6 |iP 


CI2 


KT4-2I6-I/5 pP 

PeSHCTOpH 


I 






0MJU-0.I25-I kft +10 i 


8 




R9 I 


oi«r-o, 125-51 kft ±10 


I 




RI0,..KL7 


OOT-0, 125-470 n±I0 % 


8 




RI8 


Otm-0, 125-30 kn ±10 % 


I 




RI9 


0^^-0,125-750 n ±10 % 


I 




i?20 


OIMT-0, 125-24 n ±10 % 


I 




521, K22 


OMir-O, 125-470 fi ±10 % 


2 




523 


OMir-0, 125-1,3 kn ±10 % 


I 




524, R25 


OMJrr-0, 125-470 SI ±10 % 


2 




K26 


(MJET-0, 125-1,3 kn+IO % 


I 




527, H28 


0(.UT-0, 125-470 SI ±10 % 


2 




529 


OIMT-0, 125-1,3 kfl ±10 J{ 


I 




R30,R3I 


OMjrr-0, 125-470 n±io i 


2 





npo;iojDKeHiie nepe^mn sJieMeHTOB (k pHO.I8) 



Ilos.obo- 

sHa^eHHe 


HaHMeHOBanne 


1 

Kan. 

[ 


npHue^aHHe 


E35 


om-o, 125-10 kSl ±10 % 


I 




K36,P37 


OMK-0, 125-2 kn±I0 % 


2 




538 


CaOT-0, 125-680 fi±I0 % 


I 




539 


0Mffl’-0.I25-I kn ±10 % 


I 




540 


0Mir-o,i25-iio kn ±10 % 


I 


. 


541 


OMjrr-0, 125-2 kn±io % 


I 




542 


OiUT-O.125-5,1 kn +10 % 


I 




543 


OMir-o,i25-i kn ±10 % 


I 




544 


CMJtr-0, 125-680 n ±10 ^ 


I 




545 


OMJir-0,125-2 kn ±10 if 


I 






25522B 

ftoPOCXCMU 


16 




MCI 


I98HT5A 


I 




MC2 


I98HTIA 


I 




MC3 


I98HTIA 


I 




MC4 


I98HT5A 


I 




MC5 


I33JUU 


I 




MG6 


I33JU3 


I 









82 



83 



IlepeueHb ajieMeHTOB (k pwc.19) 



jijm HcnojiHeHMft 3. 420, 008, 3.420,008-01 



noa.oCo- 

snatieHMe 


HaMMeHOBaHMe 




1 npMMetiaHiie 

[ 


CI,C2 


KoHneHcaTOPH 

KI0-I7-2B-MI500-330 pF+IO %-l 


2 




RI,R2 


PeOMCTOpH 
0,036-510 a ±2% 


2 


HcnoJiHeHHe no 

TOJICTOIUieHOtl- 
HOtt TeXHOJIOrHH 


R3,R4 


0,006-300+10 % ^ 3 5S 


2 


To *e 


R5,R6 


0,006-300+10 3 


2 


tt 


TI...T6 


TpaHSMCTOp 2T370B-I 


6 





IlepetieHb ajieMeHTOB (k pHC.19) 
fljiH HcnojiHeHwJi 3.420.008-06 m 3.420.008-07 



CI,C2 


KoHneHcaTopH 

KI0-I7-2B-MI500-330 pP+IO 58-1 


2 




RI,R2 


PeSMCTOPH 
0,036-510 0+2 58 


2 ' 


McnoJiHeHHe no 


R5.R6 


0,006-30 Q +10 58 ^ 3 58 


2 


TOJicTonjieHOti- 
Hoi! TexHOJiorwH 

To *e 


TI,T2, 

T5.T6 


TpaHSKCTop 2T370B-I 


4 1 





Ilepe^eHb B^ieweHTOB (k pMC.20) 



HcnojiHeHMft 3.420.008-03, 3.420.008-04 



rio3.o6o- 

anatieHMe 


HaHMenoBaHHe 


Koji. 


npKMetiaHHe 


CI,C2 


KoHJieHcaTOpu 

KI0-I7-2B-MI500-330 pP+IO 58-1 


2 




1 

FI,R2 ' 


PeSHCTOPU 

0,036-5100 +2 58 


2 


IdcnojmeHMe no 


R3,R4 


0,006-30 0+10 58 ^3 58 


2 


TO^iCTonjieHOti- 
HO$t TeXHOJlOrHH 

To me 


R5,F6 


0,006-300 +10 58 ^3 58 


2 


w 


TI...T6 


TpaHSHCTOp 2T354B-2 i 


6 





IlepetieHb e;ieMeHTOB (k pHC.20) 

AJiH HcnojiHeHHti 3.420.008-08 h 3.420.008-09 





KoHjaeHcaTopbi 






CI,C2 


KI0-I7-2B-MI500-330 pF+IO 58-1 


2 






PeSHCTOPU 






FI,F2 


0,036-5100+2 58 

1 


2 


HcnojiHeHMe no 

T0.«CT0n;ieH0ti- 
hoJ 4 TexHOJiornH 


R5,R6 


0,006-300+10 58 ^ 3 58 


2 


To *e 


TI,T2, 

T5,T6 


TpaHOHCTOp 2T354B-2 


4 










85 



84 



nepe'qeKL dJzeueHTOB (k phc.2I) 



no3.odo- 

3Ha^eHH6 


KasiMeHOBaBze 


Kcmi. 


UpHue^aHHe 




PesHCTopu 




i 


RI...R4 


0,001-50 Q.±Z% 


4 


HjieHo^Hue 


R5 


0,004-3 ka +3 % 


I 


RneHOHHud 


R6, R7 


0,007-3,6 kft+2 % 


2 


HjieHOHHue 


R8 


0,007-3,6 kfl +2 % 


I 


IkeHOHHuft 


K9 


0,003-1,4 kSl +2 % 


I 


UneHOHHLdt 




JlnoAHaH MaTpHifa 2J19I06-I 


2 






TDaH3HCTODH 






TI.,,T8 


2T396A-2 


8 




T9...TII 


2T3I8-I 


3 





MMKPOCBOPKA 04KnOOI 
Cxeiia 3jieKTpH^ecKaH npHHL;nmiajibHafi 




Phc.21 





06 





Phc.22 








88 



nepeyeHb ajieMeHTOB (k pnc.23) 



Il 03 . 

o 6 o 3 Ha- 

^enne 



HaaMeHOBanvie 



Koji. 



dl 

y? 

y 9 



KoAOAKa 

ycTpoflcTBO npeoOpaaoBaHMH 
Eaok ynpaBJiSHHa 



I 

I 

I 



yi6. Myffi>THMETP 



89 













93 



yi. Bjiok nKTaHH.i ocuMJUiorpa(|;a 
Cxewa ajiQKTDZ’-iecKaH npMHUKniTajibHaH 




1. ^onycKaeTCH saMeHa pesKCTopoB m KOHUeHcaTopos peswCTopa- 
MH H KOHASHCaTOpaMH dOJlGG BiJCOKOrO KJiaCCa TOHHOCTM* 

2. 1112, 1113 njiaTbi 112 - ne^aTHbie KOHTaKTbi. • 

3. I... 9, 13... 17 njiaTfc] III - JienecTOK 7.750.351. 

4. II njraTbi III; 1,2 nJiaTH 113; I... 4 njiaTU H4 - MeTajiji«3M- 
pOSaHHHe OTSepCTHH, 

i ac — Mnn\7n< nn^f'xr'nf'»mafMa«srnv rmniua rso mjTt»*r\ntioij»iio 








{ 9 ^ 






\mm 



da 






IIB 



mil 






\^Si 

i 9 ^ 

El^ 



dQ 

dal 

do 

dB| 

!dnl 



sPs 



dQ 

da 



ml 






nB 



rt enw(y fifitofpiueSBHat 



K /aepno^om'iuiv : K djigjtjf /tumatujii 



iBQDBaa 



K d/rox^ nptodpagcfa/fwt 



1. Bfciaoxi 4 MKKjXJCxeM MCI, MC2, MC4, MC(5, MsC9, MCI 3, MC14, MCI 5, MC20» MC21» MC24, MC25, 
>9,.,MC33; 

BfcTBOn 14 Mnr:;*oc;ceM MC7, MCS, MC12, MC22, MC23, MC34; 
bb!30,a i-6 MHf:pocxeM MCll, MCI 6, MC35...MC38; 

BWDon 5 MiT'spoc:xt::,i MC19, «4C26„.MC28 coeaiiT?iiT;:> c tionTaxTONr 4 biijikh U14. 

2. liULOa 1.1 vr;r:pccx-2i MC * , MC2, MC4, MC6. MCO, 3,.,MC15, MC20, MC21, MC24, MC25...MC3 
Bi-JBoa 7 j.ji-iKpocxrr' MX'?, MCT, MxCl2, MtC22, ^ACZo, MC34j 

Br.-ioC'ii S MMxpocxc:-! A'iCll, JAClc, MCrj 5...MC38; 

3B30A 10 H^l::poc;Le^^ KC19, >-C2 6...MC2£ ccc;pa-iT:, c ::0;'TavTc:^ 3 asxircn IU4. 

3, yc-iv'xx:-;f"Da<"L i:p;r Hrcrpouicc?. 

4, KT1...KT8 - TC’’J'ir. 

3. c5;u?^3 nv-Tfe-rii^jT. tV -- iixaaoronr.jfL ~ oCiriiiS nKTaiiua ncsn» 
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yil. Bjiok pasBepTKM 
CxeMa ^JIeKTpM^ecKaH npMHi^HnwajibHaH 




I..KTI...KT4 - KOHTpojibHHe to^km* 

2. ^onycKaeTCH saMena pesiiCTopos 15 KOH.a<^^ncaTopoB pesHCTopaM;? 
H KOH^eHcaTopaMM dojise BbicoKoro Kjiacca to^hoctji, 

3. ripMMeHHeMbia coKpameHKH: "CTAB” -- CTadMJifaHOCTb* 

4. 35 > Ma^eT oTcyTCTBOBaTb nccr;e peryjiHpoBamiH npiidopa. 

5. XX - noA 6 iq)aK)T npn peryjiHposaKi^ii irp^idopa* 

R'c.II 
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yi4. ycH/iHTenbHoe ycxpoficTBO 
CxeMa aneKTpH^ecKasi npHHmmHam,Haa 



24 



54 



50 







Ad pec 




Uenh 


Ammen. i 


33 


Offiuuu 


AmmcH. 1 


34 


To^tfo /4 


Ammen. f 


35 


Tonna iS 


Amme». 1 


36 


Tonna IB 


AmmcH. 1 


37 


-12 V' 


Ammen. \ 


[Is 


V 


Ammen. 1 


33 


Tovtra 1B 


Ammen. 1 


40 


Tovn-a 17 


Ammen. 1 


4i 


Ton net IQ 


A rumen, \ 


hZ 


1 

2 


Amman. 1 


43 


B1.2 


Ammen, j 


44 


OJufuu 







Adpei 




Uenb 




2 


3xodraHajja,K 


>- 


i 






3 


8xod KaHapa„6“ 


- 


4 


06(puu 


- 


5 


+6 V cn 




6 


+ 6 vfr; 




7 






8 






9 






ID 






llL 






\fj 






21 


^mmeH.1..x.'‘ 


81.3 


20 


AmmcH.I mo 


-SU, 


19 


Ammen. MM 


815 


18 


Am men 1 i '.130 


61. 3 


14 


AmmsH.i 1 • 4 


B1.7 


15 


i 

1 


Bf.2 


16 


Ammerr.1 f-'f 


6f.4 


17 


Ammm 1 i:W0 




22 


+ 6 v(r) 



Uenb 




Adpec 


Qdktuu 


56 


Ammen. 2 


Tot/fra 24 


55 


Ammen. 2 


Tohko 25 


54 


Ammen. 2 


Townaes 


53 


AmmsH .2 


-12 V 


52 


Am men. 2 


+ 12 V 


51 


Ammen. 2 


To»Ka28 




Ammen. 2 


Towrro 27 


45 


AmmgH .2 


Tpv/tp29 


45 


Ammen 2 


TowfrerSO 


47 


kmmetiZ 


82.3 


45 


Ammen.Z 


Odcuuu 


45 


A/nmen.2 



Uenb 


li: 


Adpec 


Ammen. 2 „X" 


31 




Ammen. 2 fUO 


30 


82.3 


Ammen 2 Vi 


29 


82.1 


Ammen. Z 1‘iOO 


28 


82.5' 


Ammen Zi'- 4 


& 


82. 'S" 


Amman 2 I- 2 


25 


62,7 


Amman 2 1-1 


26 


82.2 


Ammen. 2 i'ICO 


27 


82.it 


+ 6 vfr) 


32 


- 




30 



31 



3Z 



33 



34 



35 



36 



za 



TaS/iuqa xoMMymctuuu KOhmaumcS 
r'<epeKpmame/isu Bf, 82 



flo/roice- 


l^/arre/:j- ep^nn KOKrr.anmaS 


murvaha 


f 


2 


J 


4 


5 


7 


6 


3 


5 mV 


m 


• 














ID mV 


• 










• 






20 mV 


• 














• 


50 mV 




• 


. 












0/ V 






• 






« 






0.2 V 






• 












0,5 V 




• 




# 


« 








1 V 








• 


• 


• 






2 V 








• 


• 






• 



1* HepeK/iioHaTonH Bl, B2 noKaaaHbi b nojio^KCHiiii 5 mV . 

2. PaapemaeTCs saMena snoMeiiTOB iia aaoMciiTbi 6oneG bbicokopo KJiacca 
Mo)kgt OTcyTCTBOBaTb noc.ae peryjiupoBaHHH iipH6opa. 
noa6HpaiOT npii pery/inpoBaHHH, 



TOMHOCTH. 



Piic. 1 3 




yCHjlHTeJIb BepTHKa.lbHOrO OTKnOHemiSI 

CxeMa 3 JiGKTpnHeCKaH npHHUnnHaabHasi 







J73 

M m LU<^ 



‘ riflus 

\^^2 V y 74 Rffg 



THi^hm n/?i 22 



I Il f ^ Tn/d 



'' R169 

, ^ MC 12 

rnf 4 4171 
|bi5d f^eo 10 i 

— D*w 

—I []/?^63 C3oTfff7fi 



R9& 

\r 97 nm V CvT^""^ 



MCS« 

. J -6 V' 



,Rf 23 MR <27 UR» 3 f U ^3 g^M V ^ „ U^l?? 

r -7 WBV _ 5 . fl TRf^a 



J US- 

,_J -6 v\ 

LCf7 Uf^iS't 



-nv Hl~p^|r- 
-f 2 / irf'tjZf [ ^T /3 

1 

nR 63 7 ^ 

E“lHf-Usi 













2: 








12 f I --^ 


J. 








R139 



Mcn 

^57 7 1 R 17 J 



J.,, Q + -JL-J—-* 7 g « 

1 W« 



R 4 V'^ 3 r 

Ljm( 







’ I 15 R‘?-5| 

R50 f 

«ifr7o V" 



1 :?,^ f 

Rf 55 ” 

la— + v\ 



V'T 



\J \t 






H 162 '10 f 3 

0 Li^ 



MOW 

L“ 3 <T/i/ 7 J 



A;C 7 .i;> fiCZ? 



7 ,«m; n; h 

», H tZ>- 

o4, r ^ 





i| If 
lR..r Rk =;- 

/'1C7.S 5p 
^Ir—gf/i j 

Mir] T 



C38 

V, /' 22 

2i 84 f,-^ ^5 



“«vif 2 vrrjri^T 

,.f| [EM 

25 24 25 26 28 l 27 23 i 0 



I ^:> 4;; iCW !£/ JU I 

^ 5 ^| 5 . 5 | 5 < | 53 , 52 ^ 54 j-iy ^ 6 1 ^l 5 



SM 

QR 67 



7 A2.2 

]rtSr^RS 5 



15 f 4 15 IS 16 lir f? 26 



33 i 3 'ti 55 !, 36 A 374 is* 39 * 40 * 4 {*-j 2 l 45*44 



XIoiiycKaeTC5i saMeiia pe3HCTOpOD u KOimeHcaropoB peancTopaMU h icoHAencaTopaMH 
6 oaee BbicoKoro Kaacca tchhocth, 

* - Moryr oTcyTCTDoeaTb nocne peryaiipoEaHHfl npii 6 opa. 

- rioA^HpaioT npii peryAUpoBaKHH npnGopa. 

Phc. 14 






lOI 



MKKpocdopKa 04yC00I 
CxeMa 9JieKTpnyecKaH npwHiiMnHajibHafl 




IcnojiHeniiH : 3. 420 . 008 

3.420.00a-0I 



12 11 




McnojiHSHHH: 3.420.008-06 (MapitupoEKa "6") 
3.420.008-07 (MapicHpoBica "7") 



TafijiMija. HasHayeHHH BHBOflOs 



KOHTaKT 


l\euh 


KoHTaKT 


Uenb 


I 


Bxo;^ 4 


8 


Bhxoa I 


2 


Bxo;^ 3 


9 


Bhxoa 3 


3 


KoppeKi^Kfi 


10 


ynpaBJieHne 


4 


KoppeKmw 


II 


Koppeici^HH 


5 


ynpaBJierae 


12 


KoppeupHa 


6 


Bhxoa 2 


13 


Bxoji 2 


7 


BbKOA 4 

. 


14 


Bxofl I 



Pile. 19 
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MHKpocdopKa 04yC002 
Cxewa 3JieKTpHtiecKaH npnriHHnnajibHaii 





HcnomeKMff: 3.420.008-03 
3.420.008-04 



Hcno^eHKa: 3,420.008-08 (MapKMpPBKa "8") 
3.420.008-09 (MapKwpoBKa "9") 



Ta6jiML;a HasHa’^eima bhboaob 



KOHTaKT 


I^enb 


KOHSaKT 


Ilenb 


I 


Bxofl 4 


8 


BbKOfl I 


2 


Bxofl 3 


9 


Buxofl 3 


3 


KoppeKqufl 


10 


ynpaBJieHHe 


4 


KoppexqHH 


II 


KoppeKqwfl 


5 


ynpasjieHHe 


12 


KoppeKqHH 


6 


Bhxoa 2 


13 


BxOfl*2 


7 


Bhxoa, 4 


14 


Bxoq I 



Pkc.20 





